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SOMMAIRE 
La technologie du comptage de particuies a récemment été introduite dans le domaine du 
traitement de l'eau potable. Les informations sur le compte et la répartition en taille des 
particules contenues dans l'eau brute et dans I'eau traitée peuvent être utilisées pour 
optimiser la filtration ainsi que l'enlèvement d'organismes résistant à la désinfection tels 
que Giardia et Cryptosporidium. Cela conduit à une amélioration de la qualité de I'eau 
dis tribuée aux consommateurs. 
Les compteurs de particules utilisés dans le domaine de I'eau potable sont munis de 
détecteurs utilisant les principes de l'obstruction de la lumière et de la diffraction de la 
Iumière. La gamme de mesure, la résolution et la précision du comptage sont les 
caractéristiques les plus importantes indiquant la qualité d'un détecteur. La résolution 
d'un détecteur est son habileté à distinguer avec précision les particules de différentes 
tailles. 
L'étalonnage de ces appareils est fait communément en utilisant des sphères en 
polystyrène. La forme et l'indice de réfraction de particules contenues dans l'eau brute et 
dans l'eau traitée sont toutefois différents de ceux de sphères en polystyrène. 
Dans le but d'évaluer I'utilité des compteurs de particules de type en flux continu pour 
l'évaluation de l'eau potable, une étude a été effectuée à l'aide des installations pilotes de 
vii 
l'usine Atwater. Les résultats de cette étude montrent que le comptage de particules est 
une technologie innovatrice qui peut être utilisée dans les usines de traitement des eaux 
potables. Le comptage de particules fournit une information plus complète et détaillée sur 
le nombre et la taille des particules se trouvant dans I'eau que la turbidité. 
Les performances de deux types de compteurs de particules : Hach mveland, CO, 
modèles ~ i ~ u i l a z - ~ ~ ~  et 1900 W P C ~ )  et Hiac/Royco (BR, Michigan. modèles VC- 
OL25 TM et VC-0L60 sont présentées. Les compteurs Hiacmoyco offrent une 
technologie plus avancée aux niveaux de la résolution (spécifiée par le fabricant), de 
local des informations et du calcul de concentrations de particules en fonction 
du débit. Le logiciel ~ ~ u a - ~ i e w ~ ~  (utilisé pour les compteurs Hach) est plus flexible que 
~ c c u c o u n t ~ ~ .  Il permet de sélectionner jusqu'à 15 canaux. Il offre aussi la possibilité de 
visualiser les résultats sous différentes formes tel que des tableaux et des graphiques. Ce 
logiciel est également très performant pour I'exportation des données vers d'autres 
logiciels. 
Afin de comparer les résultats du comptage, les compteurs des deux marques ont été 
alimentés avec différents types d'eau (eau brute, eau coagulée et eau filtrée). Les résultats 
des essais effectués montrent que les deux marques produisent des résultats de comptes 
cumulatifs semblables, s'ils sont correctement étalonnés. Les résultats des essais effectués 
dans le cadre de ce projet ont montré que les compteurs des deux marques. leurs tamis et 
nombre de particules permettra de comparer la performance des usines de traitement de 
l'eau potable ainsi que la performance de différents compteurs de particules. 
The use of on-line particle counting instrumentation in drinking water has evolved in 
recent years. Particle count and particle size distribution characteristics of raw water as 
well as water quality at various stages of treatment could be used for the irnprovement of 
finished water quality, optimization of filtration and optimization of removal of 
pathogens such as Giardia and Cryptosporidium. 
Particle count sensors that use Iight obscuration or light scatter to analyze individual 
particles are the most cornmon types used in dnnking water. The three most important 
parameters for consistent performance of particle counting instruments are sizing range, 
size resolution and counting efficiency. Resolution is a measure of the ability of an 
instrument to distinguish between particles of different sizes. 
Polystyrene latex spheres (standard spheres) are most widely used for the calibration of 
optical particle counters. However, the particle shape and refractive index of most 
partides in raw or finished water are different than those of polystyrene latex spheres. 
This study, conducted at the Atwater filtration facility of Montreal, Quebec, aimed mainly 
to evaluate the implementation of on-line particle counting in drinking water treatment 
plants. The overall assessrnent of particle counting dunng this study was convincingly 
positive. In drinking water treatment, particle counting is an innovative, new technology 
with tremendous potential. The additional information provided by two dimensions 
(particle sizes and particfe counts) in particle counting means that this technique can be 
used to identify differences undetected by turbidity rneasurements. 
This research project was aiso to evahate the technology and the performance of particfe 
counting instruments made by two manufactures: Hach (Loveland, CO, Mode1 Liquilaz- 
wsTM and 1900 WPcTM) and Hiac.oyco (BR, Michigan. Mode1 VC-OL25 TM and VC- 
0L60 Hiac/Royco particle counters offer more sophisticated technology over Hach 
particle counters. They included a better resolution (which is specified by the 
manufacturer and not tested in this research projet), the local displaying of data and 
compensating flow rate variations in calculating of particle count data. The data 
processing software used for Hach particle counters. ~ ~ u a - ~ i e w + ~ ' ,  contains more 
powerful features such as channel options up to 15 and multiple displaying of graphical 
plot and numeric data in spreadsheet format. The software also allows easy export to 
other data analysis applications. 
Test runs were conducted by placing Hach and Hiac/2?oyco particle counters on the 
different water sources (raw water, coagulated water and filtered water). Testing found 
that instruments made and calibrated by different manufacturers could yield similar total 
cumulative particle numbers if they are correctly calibrated. The results of this study 
showed that coagulated or flocculated water could irnmediately cIog up the orifice and the 
strainer of the counter as well as the feeding pipes. 
A size and count verification protocol for on-line applications was also developed and 
tested in this research project. This method, using standard suspensions, was found to be 
efficient and feasible at the plant site. Both instruments produced total cumulative particle 
numbers in the range of total particle count specified by the manufacturer of the standard 
suspension. However, their reported differential numbers of particles are different than 
those specified for the suspension. The main disadvantage of this method is that the 
required arnount of the standard suspension is significant, which rnakes the procedure 
cosdy. 
The procedure proposed by Hach for size and count verification for the 1900 wpcTM, 
which can be applied at the site of treatment plant, was also tested. Results showed that 
the efficiency of the method depends strictly on the quality and homogeneity of the 
injected standard suspension. 
The lack of an industry-wide standard for sensor calibration and resolution and simple 
standard methods for quality assurance in an on-line configuration are the most important 
bamiers that currently restrain the widespread implementation of particle counting in 
dnnking water. With standardization of qudity assurance, cornparison of particle 
counting results between water treatment plants and between different instruments will be 
meaningful. 
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INTRODUCTION 
Le comptage de particules est une technologie bien développée et communément utilisée 
dans les domaines de la médecine, de l'océanographie, des procédés de production et du 
génie électrique. Cette technologie a récemment été introduite dans le domaine du 
traitement de l'eau. 
En comparaison avec les autres méthodes d'évaluation de la qualité de l'eau, le comptage 
de particules nous fournit une information plus complète et détaillée sur la taille et la 
répartition des particules se trouvant dans l'eau. Ce paramètre est destiné à jouer un rôle 
important dans la conception et le contrôle des procédés de traitement de l'eau potable. 
Il existe trois types de compteurs de particules : compteurs "en cuvée" (batch), compteurs 
"en flux continu" (on-line) et compteurs "en cuvée/flux continu". Le choix du type de 
compteur dépend des objectifs de mesure et des contraintes d'exploitation. 
En général. il existe trois méthodes pour vérifier le fonctionnement des compteurs de 
particules sur leur site d'utilisation. Ces méthodes permettent de vérifier ['interférence 
des circuits électriques, la précision de mesure avec des suspensions standard contenant 
des particules ainsi que les erreurs résultant de la saturation en particules de l'échantillon 
analysé. En ce qui concerne la deuxième méthode, c'est-à-dire la vérification de la 
précision de mesure, la plus importante. plusieurs méthodes normalisées ont été 
développées pour les compteurs en cuvée. Toutefois, aucune méthode normalisée de 
vérification de la précision de mesure des compteurs en flux continu sur le site 
d'utilisation n'a fait l'objet d'un consensus. 
Ce travail de recherche poursuit les objectifs suivants : 1) identifier les paramètres 
importants pour l'exploitation des compteurs de particules de type en flux continu, 2) 
comparer deux types de compteurs ; HiacLRoyco avec Hach, 3 )  établir une procédure de 
vérification de la précision de la mesure pour ces appareils sur Ie site d'utilisation. 
Les compteurs utilisés et évalués dans le cadre de ce projet de recherche sont les 
compteurs Niac/Royco de B R  appartenant à la VilIe de Montréal et utilisés pour le projet 
filtre-pilote Atwater et ceux de Hach (2 appareils de prototype 1 et 1 appareil de prototype 
II) fournis et installés par la société John Meunier Inc. Ce projet a été réalisé à I'usine de 
filtration Atwater de la Vilte de Montréal de septembre 96 à septembre 97. 
CHAPITRE 1 : REWE BIBLIOGRAPHIQUE 
La technologie du comptage de particules est mise en application dans les usines de 
traitement de l'eau potable afin d'évaluer la performance et ia stabilité des filtres, ainsi 
que d'observer la qualité de l'eau distribuée chez le consommateur (Goldgrabe et al., 
1992). Il n'existe pas de norme concernant le nombre de particuies dans I'eau potable. 
Cependant, plusieurs villes en Amérique du Nord ont adopté des standard internes de 
qualité pour l'opération de leurs usines. En ce qui concerne la technologie du comptage 
de particules, il semble qu'elle est suffisamment développée pour être applicable dans le 
contexte des usines de traitement des eaux potables. Dans ce cas, Ie comptage de 
particules est de plus en plus utilisé comme indicateur de I'effrcacité de traitement pour 
I 'enlèvement d'organismes résistants à la désinfection tels que Giardia et 
Cryptosporidïum. 
1.1 Sources et types de particules dans I'eau potable 
Les eaux de surface et les eaux souterraines utilisées pour la production de I'eau potable 
contiennent des particules variant en taille, en concentration et en forme. Les eaux de 
rivière semblent contenir plus de particules que les eaux de lac et les eaux souterraines. 
Ces dernières, étant filtrées par la nature, contiennent généralement peu de particules. Les 
particules dans les eaux de rivière proviennent de l'érosion des terres, de la dissolution de 
substances minérales et de la décomposition des matières organiques. Le déversement des 
eaux d'égouts domestiques, industrielles et agricoles ainsi que les flocs développés par 
l'ajout de coagulants (qui ne sont pas retenus par la filtration), contribuent aussi au pool 
de particules. Les particules observées dans les effluents des filtres sont des solides très 
fins, plus grands qu'une molécule, mais en général invisibIe à l'œil nu. La figure 1.1 
montre le type et la taille des matières se trouvant dans l'eau. 
On peut classer les particules en fonction de leur origine, soit minérale (graviers, sables, 
glaises, argiles, etc.), soit organique (produits de décomposition des matières végétales ou 
animales et les micro-organismes tels que bactéries, algues, virus. etc.). On peut 
également classer les particules en deux groupes en fonction de leur taille. Le premier 
groupe comprend les matières colloïdales dont la taille varie de 5 nm à 1 pm et qui 
décantent très lentement. Le deuxième groupe comprend les matières en suspension dont 
la taille est supérieure à 0,s pm et qui décantent facilement. 
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Figure 1.1 Type et taille des matières se trouvant dans I'eau (adaptée de Legube, 1992) 
Le tableau 1 .1  présente le type et la taille des particules se trouvant dans I'eau potable. 
Les particules qui ont une taille inférieure à 5 nm sont considérées comme des matières 
l'échantillon est prélevé directement d'une source et placé dans un contenant dont le 
volume est connu. Puisque toutes les étapes sont effectuées manuellement, la précision de 
l'analyste détermine en grande part la précision de la mesure. Ce type de compteurs 
permet de diluer les échantillons dont la concentration en particules excède la limite 
maximale imposée par l'optique de l'appareil de mesure. (Hargesheimer et al., 1992). 
Quant aux compteurs en flux continu, l'échantillon s'écoule sans interruption d'abord à 
travers un détecteur, puis à travers un dispositif qui contrôle le débit. La détermination du 
nombre et de la taille des particules est étroitement reliée au débit traversant le détecteur, 
à la concentration de particules dans l'échantillon et à la résolution du détecteur 
(Hargesheimer et aL. 1992). Dans le cas où le nombre de particules dans l'échantillon 
analysé dépasse la limite maximale de concentration en particules recommandée pour le 
compteur utilisé, la mesure en continu ne peut être effectuée car la dilution de 
l'échantillon est impossible. 
Le compteur en cuvée/flux continu est une combinaison d'un compteur de table en cuvée 
et d'un compteur en flux continu. L'échantillon d'eau s'écoule sans interruption à travers 
un détecteur, puis à travers un dispositif qui contrôle le débit. Le détecteur est en fonction 
en tout temps. À un intervalle de temps fixé par I'analyste l'effluent du détecteur est 
acheminé vers un contenant gradué. Lorsque l'effluent est dirigé vers ce contenant, le 
comptage de particules est amorcé automatiquement. Lorsque le volume de l'échantillon 
atteint un niveau prédéterminé dans le contenant gradué, le comptage de particules est 
arrêté. L'effluent du détecteur est alors rejeté et le contenant gradué est vidé à l'égout- 
L'échantillon circule en continu à travers le détecteur en tout temps, ce qui prévient toute 
contamination. Cependant, la dilution de l'échantillon et la répétition de la mesure sont 
impossibles. 
Les compteurs de particules sont constitués de deux composantes : le détecteur et le 
compteur. Lursqu'une particule passe à travers le détecteur, un signal électrique est 
transmis à l'unité de comptage (compteur). 
1.2.1 Détecteurs 
Le principe opérationnel de ces appareils est basé sur la modification ou sur la 
transformation. La modification est le mode de fonctionnement des compteurs dont la 
mesure est dérivée de l'obstruction de la lumière (Liberman. 1988a dans Hargesheimer et 
al.. 1992) ou de la résistance électrique (Shapiro, 1988 dans Hargesheimer et al., 1992). 
Comme le montre la figure 1.2, le paramètre mesuré, la lumière (figure 1.2A), ou le 
courant électrique (figure 1.2B) est modifié par la particule traversant la zone de 
détection. La diminution de l'intensité de la lumière ou de l'électricité transmise est 
proportionnelle à la taille de la particule traversant la zone de détection. 
compteun utilisant le principe de la diffraction de la lumière, la lumière est altérée en se 
transformant du motif cohérent au motif diffracté (figure 1 -3A). Dans le cas de la 
fluorescence (figure 1.3B), la lumière est transformée, lorsque sa longueur d'onde est 





Figure 1.3 Principe de fonctionnement des compteurs de particules utilisant le principe 
de la transformation : A) diffraction de ta lumière ; B) la fluorescence 
(adaptée de Hargesheimer er aL. 1992) 
Les détecteurs utilisant les principes de l'obstruction de la lumière et de la diffraction de 
la lumière sont les plus utilisés dans le domaine de l'eau potable. La détermination de la 
concentration de particules dans I'échantilIon peut être effectuée de deux façons : un 
calcul de la concentration en fonction d'un débit fixe (auquel le détecteur est étalonné) et 
un calcul ajusté au moyen d'un débitmètre qui tient compte du débit réel traversant le 
détecteur. Il est important de mentionner que le débit de passage doit être dans la gamme 
de débits spécifiée par le fabricant. 
1.2.1.1 Obstruction de la lumière 
Le principe opérationnel de ce type de détecteur est relativement simple. L'échantil Ion 
s'écoule à travers la zone de détection. Un rayon de lumière avec une intensité connue 
éclaire la zone de détection sur une photodiode. Ce rayon peut être une lumière blanche, 
une lumière blanche collirnatée. un laser ou une diode laser. Lorsqu'une particule passe à 
travers la zone de détection, une partie de ce rayon est absorbée par la particule et la 
lumière résiduelle est diffractée diminuant l'intensité de la lumière qui atteint la 
photodiode. La différence entre les intensités est proportionnelle à la taille de la particule 
sur une échelle logarithmique. Le changement d'intensité de la lumière sur la photodiode 
est transmis par les circuits électroniques à l'unité de traitement des données du 
compteur. Cette dernière effectue le comptage et analyse le signal afin de déterminer la 
distribution de la taille de particules. Pour cette méthode de calcul, toutes les particules 
sont considérées comme. des sphères parfaites et leurs diamètres sont calculés à partir de 
leurs aires projetées. Le schéma du principe d'exploitation de ce type d'appareils est 






Figurel.4 Schéma du détecteur de particules utilisant le principe de l'obstruction de la 
lumière (adaptée de Hargesheimer et al., 1992) 
Ce type de détecteur est capable de mesurer des particules dont le diamètre se situe entre 
1-500 Pm. La limite inférieure est déterminée par le bruit de fond. Le bruit de fond est 
défini comme le bruit généré par les circuits électriques dans l'instrument. Lorsque la 
particule est trop petite, le signal électrique qu'elle génère est du même ordre de grandeur 
que les signaux du bruit de fond. De teIIes particules sont alors indiscernables. La limite 
supérieure est fonction de la dimension physique de l'appareil et de la tuyauterie dans 
laquelle sont acheminées les parucules (Hargesheimer et al., 1992). La dimension des 
conduites d'amenée de l'échantillon ainsi que la dimension de la zone de détection 
varient d'un détecteur à l'autre. 
Pour un comptage exact et une mesure précise de la taille des particules, une seule 
particule à la fois doit se trouver dans la zone de détection. Si plus d'une particule se 
trouve dans cette zone, une surestimation de la taille de particules etlou une sous- 
estimation du nombre de particules pourraient se produire. Les probabilités de ce genre 
d'erreur augmentent si la concentration de particules dans l'échantillon dépasse la limite 
de concentration de saturation en particules de l'appareil ou si le débit de I'échantillon à 
travers le détecteur est au dessus de la gamme de débits spécifiée par le fabricant. 
La concentration de saturation en particules de ce type de détecteurs est définie comme la 
concentration de particules à Iaquelle la probabilité de détecter des particules confondues 
est de 5%. Pour éviter de dépasser cette probabilité, les fabricants spécifient une gamme 
de débits ainsi qu'un nombre maximal de particules pour un détecteur donné. Ces deux 
variables fixent donc le nombre maximal des particules qui passent dans le détecteur. Ce 
nombre ne dépasse pas la capacité de traitement électronique de l'unité d'acquisition de 
données du compteur de particules. 
Le débit de I'échantillon doit être suffisamment faible, pour que le signal électrique 
généré par la particule se développe entièrement et que l'impulsion électrique créée par la 
particule traversant le rayon de lumière soit transmise et traitée par l'unité de traitement 
de données avant le passage de la prochaine particule à travers le rayon de lumière. 
Ce type de détecteur est étalonné pour une gamme de diamètres de particules à divers 
débits en utilisant des sphères de la même taille (single-sized) ayant un diamètre et un 
indice de réfraction connus. Pour ce type de particules, I'impulsion électrique causée par 
l'obstruction de la lumière est liée directement à I'aire de la particule. En général, la 
relation entre la réponse du signal électronique et le diamètre de la particule est linéaire, 
Iorsqu'ils sont tracés sur un papier log-log. La taiIle déterminée de la particule est 
exprimée en signal équivalent à celui donné par une particule sphérique. Chaque 
détecteur est étalonné individuellement par le fabricant. 
Les avantages des détecteurs utilisant le principe de I'obstruction de la lumière sont les 
suivants : la réponse linéaire au diamètre de particules de forme ronde, la possibilité de 
les exploiter dans une vaste gamme de diamètres, la flexibilité pour répéter des mesures 
et la possibilité des applications en continu. 
Les principaux inconvénients de ce type de détecteurs résident dans les faibles 
concentrations de saturation en particules et l'influence de l'indice de réfraction des 
particules sur la mesure de la taille des particules. 
1.2-1.2 Diffraction de la lumière 
Les détecteurs basés sur la diffraction de la Iumière furent d'abord utilisés dans le 
domaine médical et par la suite adaptés à la recherche en océanographie. Ce type de 
détecteur est utilisé en eau potable depuis 1989. Quoique plusieurs variantes de cette 
technologie existent, le principe de base consiste à analyser chaque particule 
individuellement dans un flux continu. Un Iaser ou une diode laser éclaire la zone de 
détection à travers laquelle l'échantillon s'écoule. La photodiode collecte et mesure la 
lumière diffractée à un angle solide prédéterminé (figure 1.5). Cet angle peut être 
sélectionné (par exemple, angle avant à 1 - 1 go, diffraction de côté à 80- 100' ou diffraction 
arrière à 170-190' ) af~n  d'obtenir des renseignements spécifiques sur les particules. La 
diffraction avant est la méthode la plus utilisée (Hargesheimer er al.. 1992). 
Lorsqu'il n'y a aucune particule dans la zone de détection, la diffraction Rayleigh 
(Kavanaugh et al., 1980 dans Hargesheimer et aL, 1992) des molécules du liquide (ou de 
I'eau) donne la mesure de la diffraction de fond. Lorsqu'une particule passe à travers le 
rayon de lumière, une partie de la lumière est diffractée et le reste est absorbé par la 
particule. La lumière diffractée est mesurée par la photodiode. L'impulsion causée par la 
lumière diffractée varie en fonction de la taille des particules et de leur indice de 
réfraction. L'amplitude de l'intensité augmentée de la lumière mesurée par la photodiode 
est transmise par le circuit électronique à l'unité de traitement de données. Cette dernière 
calcule la distribution en particules de l'échantillon en tenant compte de la lumière 






Figure 1.5 Schéma du détecteur de particules utilisant le principe de la diffraction de la 
lumière (adaptée de Hargesheimer et al., 1992) 
Ce type de détecteur est capable de mesurer des particules dont la taille varie de O, I à 50 
Pm. Comme pour les détecteurs utilisant le principe de l'obstruction de la lumière, la 
limite inférieure de détection est déterminée par la valeur du bruit de fond. La limite 
supérieure de cette gamme, la concentration de saturation en particules est reliée aux 
dimensions du détecteur et de la tuyauterie à travers laquelle I'échantillon s'écoule. La 
concentration de saturation en particules pour les détecteurs basés sur la diffraction de la 
lumière dépend également du type de détecteur utilisé et de la distribution en taille des 
particules de I'échantillon. Pour ces appareils la zone de détection est déterminée en 
fonction du diamètre du faisceau de la lumière projetée et de l'aire de la section du canai. 
Pour un comptage exact et une mesure précise de la taille des particules, une seule 
particule à la fois doit se trouver dans la zone de détection. Si plus d'une particule se 
trouve dans cette zone, la taille des particules sera surestimée et le nombre des particules 
sera sous-estimé. Si la concentration en particules de I'échantillon dépasse celle de la 
saturation de l'appareil ou si le débit de l'échantillon à travers le détecteur est supérieur 
au débit maximal spécifié par le fabricant, plus d'une particule pourraient se trouver dans 
la zone de détection. 
En général, la concentration de saturation en particules de ce type de détecteurs est définie 
comme la concentration en particules à laquelle la probabilité de détecter des particules 
confondues est de 5%. Ces détecteurs sont également étalonnés pour une gamme 
restreinte de débits. La limite supérieure de cette gamme dépend de la concentration de 
saturation en  particules, de la capacité de traitement électronique de l'unité d'acquisition 
de données de compteur de particules, ainsi que de la dimension de l'orifice à travers 
laquelle I'échantillon doit s'écouler. Par ailleurs, le débit de I'échantillon doit être 
suffisamment faible pour que les signaux électriques générés par la particule aient le 
temps de se développer entièrement et que l'impulsion électronique créée par la particule 
traversant Ie rayon de la lumière soit transmise et traitée par l'unité de traitement de 
données avant le passage de la prochaine particule à travers le rayon de lumière. Le débit 
en fonction de la configuration doit égaiement minimiser la pression nécessaire pour 
pousser l'échantillon à travers Ie détecteur. 
Ce type de détecteur est étalonné pour plusieurs tailles (diamètres) de particules dans la 
gamme de débits spécifique en utilisant des sphères de la même taille (single-sized) ayant 
un diamètre et un indice de réfraction connus. La mesure de la taille des particules est 
influencée par la taille, la forme et I'indice de réfraction des particules. Tracés sur un 
papier log-log, la réponse du signal électrique et du diamètre de particules sphériques 
n'est pas linéaire. Une particule non sphérique apparaît comme une particule sphérique 
qui génère le même signal (Hargesheimer et. aL, 1992). 
Les avantages de ce type de compteurs sont : 
la capacité de mesurer des particules plus petites que 1 .O pm ; 
l'analyse individuelle des particules; 
la possibilité de sélectionner l'angle de la diffraction de la lumiere optimale pour la 
détection d'une type particulier de particule; 
la reproductibilité des résultats; 
la flexibilité au niveau de ['ajustement du débit traversant le détecteur; 
la possibilité d'utiliser ce type d'appareil en continu. 
L'influence de l'indice de réfraction des particules sur la mesure de la taille des particules 
est un inconvénient majeur de cette technologie de la réfraction de la lumière. De plus, 
même si les résultats du comptage de particules sont très précis pour les faibles 
concentrations en particules, une dilution serait nécessaire pour les eaux concentrées en 
particules (Hargesheimer et al., 1992). 
1.2.1.3 Résistance électrique 
Les compteurs à résistance électrique, communément appelés, Coulter Counting, sont 
souvent utilisés dans le domaine de la médecine. Cette technologie a été développée pour 
le comptage des cellules sanguines (Shapiro 1988 dans Hargesheimer et al.. 1992). Ce 
type de détecteur peut mesurer les particules de taille variant de 0,3 à 1ûûO pm avec une 
très bonne résolution. La concentration de saturation en particules est d'environ 5 x 
1 ~~.~art icuies/mL. 
Les désavantages de cette technologie de détection sont : 
elle ne s'applique que sur les liquides suffisamment conducteurs; 
elle est très sensible aux parasites du bruit de fond; 
elle est diffkilement adaptable pour les applications en continu. 
En raison des désavantages énumérés ci-dessus, les compteurs basés sur la résistance 
électrique ne peuvent pas être utilisés pour les applications en eau potable. Par 
conséquent, le principe de fonctionnement de ce type de compteur n'est pas décrit dans ce 
document. 
1.2.2 Unité de traitement de données 
Le compteur ou I'unité de traitement de données est la composante centrale d'un système 
de comptage de particules. Elle contrôle les autres composantes du système de compteur 
des particules. Cette unité re~oit et enregistre les impulsions de tension d'un ou de 
plusieurs détecteurs. Ensuite, elle transforme le signal en information sur la raille des 
particules et finalement elle fournit ces informations à l'utilisateur. 
Les compteurs peuvent être équipés des plusieurs canaux de classement de taille de 
particules. Les paramètres d'un canal permettent de classer les particules en fonction de 
leur diamètre. Le nombre de canaux, qui varie de 4 à 2500, ainsi que la gamme de railles 
de chaque canal sont fixés par l'utilisateur. Le nombre de canaux pouvant être traités 
influence le choix de la capacité de traitement de données. La plupart des logiciels 
d'acquisition et de traitement de données des compteurs offrent la possibilité d'exporter 
les résultats de comptage dans d'autres logiciels de type tableur commercial. 
des particules sphériques de même taille est illustré à la figure 1.6. Un détecteur avec une 
résolution de faible qualité génère une impulsion plus large (figure 1 -6B) que celui avec 








Figure 1.6 Effet de la résolution sur la distribution de la hauteur de l'impulsion pour un 
échantillon contenant des particules sphériques de même taille: A) résolution 
de bonne qualité; B) résolution de faible qualité (adaptée de Hargesheimer et 
al., 1992) 
1.2.4 Étalonnage des compteurs de particules 
L'étalonnage d'un détecteur décrit la relation entre l'intensité d'impulsion transmise par 
le détecteur au compteur et la taille de particule qui l'a générée. Dans le cas des 
compteurs utilisant le principe de l'obstruction de la lumière, I'amplihide de l'intensité 
d'impulsion est fonction de I'aire projetée par la particule traversant la zone de détection. 
Pour les compteurs utilisant le principe de la diffraction de la lumière, I'amplinide de 
l'intensité d'impulsion est fonction de la lumière diffractée par la particule traversant la 
zone de détection. Quant aux compteurs utilisant le principe de la résistance électrique, 
l'amplitude d'impulsion est fonction du changement dû à la résistance, associée au 
passage de la particule à travers l'orifice du détecteur. 
Plusieurs méthodes standards d'étalonnage sont disponibles. Les méthodes les plus 
utilisées chez les fabricants sont celle de I'ASTM (American Society for Testing and 
Matenals, F 658-87) et celle de I'USP (US. P W A C P E I A ,  23 NF: 18 <788>). Les 
deux méthodes sont similaires (Goldgrabe-Brewen, 1996). Elles requièrent l'utilisation 
des sphères en polystyrène d'une même taille certifiée par NIST (National Institute of 
Standards and Technology, DC, US). Les méthodes normalisées américaines sont 
précisées dans le supplément de STANDARD METHODS for The Examination of Water 
and Wastewater (APHA et al., 1994). Cette méthode peut être utilisée pour les compteurs 
en cuvée sur le site d'utilisation. 
Dans le cas des compteurs de type en flux continu et en cuvée/flux continu, les compteurs 
sont alimentés avec les suspensions préparées. Pour les compteurs de type en cuvée, les 
suspensions préparées sont transférées dans le contenant volumétrique du compteur. 
Les impulsions électroniques générées pour chaque suspension sont enregistrées. Une 
courbe d'étalonnage est tracée sur un papier log-log pour chaque détecteur dans une 
gamme de débits spécifique. La figure 1.7 présente un exemple d'une courbe 
d'étalonnage. L'axe des ordonnées Y correspond à l'intensité d'impulsion en millivolts et 
celui des abscisses correspond au diamètre de particule qui génère l'impulsion 
correspondant. La taille des particules peut être exprimée en diamètre, en aire ou en 
volume sphérique équivalent. 
On constate une particularité sur la courbe pour la gamme de tailles de 2,O-3,O Pm. Dans 
cette gamme de taille, les valeurs de réponse en millivo1ts sont très semblables, le 
détecteur utilisé n'est donc pas capable de distinguer les particules de 2 pm de celles de 3 
Clm. 
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1.50prn- 11.5mV 
2.02 pm - 022.0 mV 
3.02 prn ' 031 .O mi/ 
5-00 Pm - 070.0 mV 
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Figure 1.7 Exemple d'une courbe d'étalonnage pour un détecteur utilisant le principe de 
l'obstruction de la lumière (adaptée de Hargesheimer et al.. 1992) 
Le tableau 1.2 présente un résumé des principaux éléments des méthodes d'étalonnage 
des compteurs de particdes. 
Tableau 1.2 Principales méthodes d'étalonnage des équipements de mesures du 
nombre et de la taiIle des particules 
l Principe d'opération 
Traitement aux ultrasons 
Méthode référence 
Comptes de particules à l'eau 
Contrôle de qualité 





- Obstruction de la lumière 
Non spécifié 
- Eau propre : filtrée à 0,2 
pm ou 3 fois à 0,45 pm 
- Particules sphériques 
d'une même taille 
certifiée par NIST"" 
avec un coefficient de 
variance d'au moins 
10% 
- Compteur de particules 
- Bain à ultrasons 
- Microscope optique 





2% de la concentration de 
la susriension vrériarée 
Au moins 4 
non 





- Obstruction de la lumière 
- Diffraction de ia lumière 
- Résistance électrique 
- En cuvée 
- En flux continu 
- Eau propre : filtre 
membranaire dont un 
pore 510% de la taille des 
plus petites particules à 
étalonner, filtration à 
plusieurs reprises 
- Particules sphériques 
d'une même taille 
certifiée par NIST"", 
coeff~cient de variance 
non spécifié 
- Compteur de particules 
- Bain à ultrasons 
durée non spécifiée 
Non 
Non spécifiés 
- -  
Au moins 3 
- Bruit de fond 
- Précision de la mesure, 
procédure n'est pas 
indiauée 
"STANDARD METHODS for The Exarnination of Water and Wastewater (1 8" Edition 
Supplement), 1994 
m. 
Approuvée par le comité de STANDARD METHODS 
0 existe deux méthodes de référence pour vérifier la précision de la mesure de la taille et 
du nombre de particules. La première méthode est la microscopie optique. Elle est 
applicable seulement pour les analyses discrètes et nécessite des analystes spécialisés 
dans le domaine. La deuxième méthode est la cytométrie de flux. Les cytomètres sont 
simultanément capables de mesurer deux à six paramètres d'une particule. Ils possèdent 
une excellente précision statistique, une bonne sensibilité, une bonne capacité de 
traitement de données. De plus, ils sont capables d'analyser des milliers de particules par 
seconde. Les inconvénients de ces appareils sont : un faible débit d'opération (environ O, 1 
mUmin), des coûts très élevés et la nécessité de recourir à des analystes spécialisés dans 
le domaine. Ces appareils ne sont pas utilisables en continu, par contre ils peuvent être 
utilisés pour des analyses discrètes 
1.2.5 Comptage de particules 
Lorsqu'une particule traverse la zone de détection d'un détecteur. elle génère une 
impulsion électrique. Si cette dernière est supérieure au seuil de détection prédéterminé 
du détecteur, elle est transmise à l'unité d'acquisition de données. Chaque particule 
génère une seule impulsion, donc un comptage est efficace à 100%, si le nombre total 
d'impulsions générées par les particules correspond au nombre total de particules dans la 
gamme de la capacité de mesure du détecteur (exemple : 2 2-400 pm)- La limite 
inférieure d'une gamme de mesure, ce qu'on désigne comme seuil de détection, est 
fonction du niveau du bruit de fond du détecteur. Cette information se trouve sur le 
graphique d'étalonnage fourni avec chaque détecteur. La vérification de l'interférence de 
bruit de fond est décrite au paragraphe 1.3.4.1. En ce qui concerne la limite supérieure de 
la gamme de mesure, elle est reliée à la dimension de la zone de détection et la taille du 
tamis en amont du compteur de particules. Il est important de noter que la taille 
d'ouverture du tamis doit être plus petite que la dimension de la zone de détection du 
détecteur. 
Les comptes de particules sont en général expnmés par mL de l'échantillon et la taille de 
particules est exprimée en diamètre équivalent. Il existe deux types de présentation de 
données : cumulatif et différentiel. Le compte cumulatif est le nombre total de particules 
dans la gamme de mesure du détecteur (exemple : 2 2-400 pm). Le compte différentiel 
est le nombre de particules dans la gamme de classification selon le canal choisi 
(exemple : 2 2-5 pm ou 2 5-10 Pm, etc). 
1.3 AppIication des compteurs de particules dans l'eau potable 
Le comptage de particules est une nouvelle méthode d'évaluation de la qualité de I'eau. 
Les particules se trouvant dans un échantillon d'eau (bmte. filtrée, etc.) sont 
individuellement analysées et les résultats d'analyse sont expnmés en fonction du nombre 
et de la taille des particules. Le dénombrement des particules est utilisé pour des objectifs 
divers dont : 
l'analyse de l'eau brute, dans le but d'optimiser le traitement selon les changements 
de qualité ; 
i la détermination du type des produits chimiques à utiliser pour la coagulation; 
i l'optimisation de la dose des produits chimiques utilisés ; 
I la détermination de l'efficacité de la coagulation, du mélange rapide et de la 
floculation ; 
I le contrôle de la qualité de l'eau à l'effluent d'un filtre ; 
i la comparaison de l'efficacité des filtres dans une usine de traitement d'eau potable ; 
I la détermination de l'efficacité d'un filtre en fonction du pourcentage de l'enlèvement 
des particules (effluent du filtre versus affluent du filtre) ; 
i la comparaison entre la qualité de l'eau de plusieurs usines de traitement de l'eau 
potable ; 
le contrôle de production d'une eau de très bonne qualité (dans la gamme de 0,05-0,l 
u"w ; 
la détermination de I'effrcacité du traitement pour l'enlèvement d'organismes comme 
Giardia et Cryptosporidiurn ; 
i les essais pilotes. 
filtrant, vitesse de filtration, dose et type de coagulant utilisé, floculation, décantation, 
etc.). 
Foster et al. (1994) ont utilisé la turbidité et les comptes de particules pour comparer 
différents milieux filtrants. Ils ont observé des comptes de particules différents pour une 
même turbidité de I'eau filtrée. 
Hargesheimer et al. (1992) ont étudié la corrélation entre les comptes de panicules et la 
turbidité. Au cours d'un long cycle de filtration (220 heures), ils ont comparé les données 
de la turbidité et des comptes de particules pour deux périodes de 24-125 heures et de 
125-220 heures. Ils ont obtenu une corrélation linéaire de 0,952 (R') pour la première 
période et de 0,985 ( R I )  pour la deuxième. Ils ont également noté que I'eau filtrée 
contenait plus de grosses particules à la fin du cycle qu'au début. Cette étude révèle qu'il 
est impossible de développer un facteur de conversion entre la turbidité et le compte de 
particules applicable à toutes les eaux. car la qualité de I'eau au niveau des particules 
varie d'une eau à l'autre. 
1.3.1.2 Corrélation entre les comptes de particules et les kystes de Giardia et 
Cryptosporidium 
Giardia et Cryptosporïdium sont des micro-organismes responsables de maladies chez les 
hommes et les animaux. Ces organismes étant très résistants à la désinfection, il est 
possible de les retrouver dan l'eau potable. 
Giardia est un protozoaire flagellé pouvant exister sous forme de trophozoïte ou de kyste. 
Le kyste est la forme sous laquelle le protozoaire survit aux conditions défavorables. La 
taille du trophozoïte déterminée au microscope est de 9 à 21 pm de longueur, 5 à 15 pn 
de largeur et 2 à 4 pm d'épaisseur. Le kyste est ovale et il mesure 8 à 14 pm de long et 7 à 
10 pm de (Lin, 1985). 
Cryptosporidium est également un protozoaire dont 4 espèces sont connues : C. parvum, 
C. muris, C.baileyi et C .  meleagridis. C. panrum est l'espèce responsable des maladies 
chez les humains et les animaux. Le kyste de C. parvwn est de forme sphérique ou 
légèrement ovoïde avec un diamètre de 4 à 5 pm (Rose, 1988). 
La méthode normalisée utilisée pour la détection et la mesure de kystes de Giardia 
(APHA er al., 1992) est complexe et les résultats ne sont pas fiables (Rose, 1988). Elle 
implique la filtration d'importants volumes d'eau. Lorsque ces eaux contiennent 
beaucoup de particules, les filtres peuvent se colmater à tel point que I'eau ne passe plus. 
Cette technique de mesure est peu pratique et est rarement utilisée comme analyse de 
routine en eau potable (Ai-Ani er al., 1986). Il faut donc trouver un indicateur permettant 
de démontrer l'efficacité des filtres ou du traitement pour I'edèvement de Giardia et de 
Cryptosporidium. 
Plusieurs chercheurs (Foster et al., 1994. Goldgrabe et al., 1992; Hargesheimer et aL, 
1992) ont étudié l'utilisation des comptes de particules comme indicateur de l'efficacité 
de traitement pour I'enlèvement d'organismes résistants à la desinfection tels que Giardia 
et Cryptusporidium. Les compteurs de particules ne tiennent pas compte de la forme, de 
l'indice de réfraction, etc. lors de Ia mesure des matières en suspension. Ces appareils qui 
mesurent un paramètre (l'obstmction ou la diffraction de la lumière) ne font pas la 
distinction entre les particules, les kystes de Giardia, et les kystes de Cryptosporidium 
ayant des tailles similaires (Hargesheimer et al., 1992). Cependant, I'enlèvement des 
particules de la taille de kystes confirme I'enlèvement des kystes pathogènes. 
En effet, plusieurs références bibliographiques révèlent des corrélations entre 
l'enlèvement des kystes pathogènes tels que Giardia et Cryptosporidium et les particules 
ayant la même taille que ces kystes (LeChevallier et Norton, 1992; West et al., 1994; 
Niemenski et Ongerth, 1995). Lorsque le cycle de filtration est avancé, les coefficients de 
corrélation peuvent toutefois évoluer de façons différentes. La présence des particules 
décrochées du filtre peut entraîner la sous estimation de l'enlèvement des kystes (Bellarny 
et al., 1993). 
Choix des canaux pour suivre l'enlèvement des kystes de Giardia et Crvptosporidiurn 
Plusieurs auteurs ont cherché les gammes de tailles qui peuvent être utilisées pour la 
détection de Giardia et Cryptosporidiurn par les compteurs de particules. Le tableau 1.3 
présente les tailles utilisées par certains auteurs dans les études de démonstration de 
I'enlèvement des kystes. Le tableau 1.3 révèle que les auteurs n'utilisent pas les mêmes 
Tableau 1.3 Tailles utilisées pour démontrer l'enlèvement des kystes de Giardia et 




1 ~ogsdon et fox (1982, dans ~Geshe i rner  et al., 1 
1992) 
Hilmoe et Cleasby (1986, dans Hargesheirner et 
al., 1992) 
Prinie (1 989, dans Hargesheimer et al., 1992) 
Crozes et al. (1994) 
VandeVenter et McAvoy (1 995) 
California Departement of Heal th Services 
(1992, dans Goldgrabe et al.. 1994) 
Goldgrabe et al. (1 994) 
McTigue et Cornwell(1988) 7- 12 3-5 
Crozes et al. ( 1 994) 4-7 
West et ai. (1994) 2-6 
Nieminski et Ongreth (1995) 7-1 1 4-7 
1 VandeVenter et McAvoy (1995) I I 2-8 
1.3.2 Utilisation des compteurs de particules 
La sélection du type de compteur de particules dépend du type d'information recherchée. 
La prise d'échantillon, la fréquence d'échantillonnage, la concentration en particules et le 
degré de détails requis varient considérablement selon les différentes applications. 
Plusieurs types de compteurs de particules sont disponibles dans le commerce. La 
différence entre ces appareils est au niveau du principe de fonctionnement, de la 
résolution, de la capacité de mesure, de la concentration maximale en particules, de la 
capacité de traitement de données, du débit, ainsi que du type d'installation possible sur le 
site d'utilisation. Il est important de noter que les coûts sont un facteur important, par 
exemple lorsqu'on veut installer un compteur par filtre dans une usine de traitement de 
l'eau potable. 
1.33 Facteurs influençant le fonctionnement de compteurs de particules 
Dans le cas des compteurs à flux continu, la détermination du nombre et de la taille des 
particules est étroitement reliée au débit qui traverse le détecteur, à la concentration de 
particules dans l'échantillon et à la résolution du détecteur (Hargesheimer et Lewis. 
1996). 
1.3.3.1 Débit de l'échantillon 
Dans le cas des compteurs de particules en continu, la détermination du compte et de la 
taille des particules dépend de l'écoulement de l'échantillon à travers le détecteur. Le 
débit prédéterminé doit être constant, et précis (Liberman, 1988b dans Hargesheimer er 
al., 1992). Si pour une raison quelconque, il est impossible de faire fonctionner l'appareil 
dans la gamme de débits spécifiée par le fabricant, le détecteur doit être étalonné de 
La dimension physique de la zone de détection (la ceIlule) du compteur et Ie débit de 
l'échantillon sont les paramètres les plus importants. Ces paramètres déterminent 
également la concentration maximale de particules (nombre maximal de parucules) par 
unité de volume dans l'échantillon au-dessous de laquelle le compteur fonctionne 
correctement. Lorsque la concentration dépasse cette limite, plusieurs particules peuvent 
se trouver dans la zone de détection. Ce qui entraîne une erreur de coÏncidence. 
Comme on le constate à la figure 1.9A. lorsque la concentration de particules dans un 
échantillon est inférieure à la concentration maximale, la taille de chaque particule est 
déterminée individuellement. Les figures 1.9B et 1.9C illustrent des conséquences de 
coïncidence due à la saturation en particules. Si les particules montrées à la figure 1.9A 
passent à travers la zone de détection comme illustrées sur figure 1.9B (dans le cas de 
saturation), le compteur de particules détectera seulement la grosse particule. Par 
conséquent, le nombre des particules sera sous-estimé. Si les mêmes trois particules 
passent à travers la zone de détection dans l'orientation montrée à la figureI.K, le 
compteur de particules détectera une très grosse particule (qui n'existe pas d'ailleurs), au 
lieu de deux petites et une grosse particules. On assistera alors à la sous-estimation du 
nombre et la surestimation de la taille de particules (Hargesheimer et al., 1992). 
Ces exemples démontrent clairement que les données obtenues par I'analyse des 
échantillons saturés sont ni correctes ni reproductibles. La dilution rend possible l'analyse 
d'un échantillon saturé en particules. Cependant, il est impossible de diluer les 
échantillons qui sont analysés par les compteurs en flux continu et/ou en cuvée/flux 
continu. 
LIGHT 
Figure 1.8 Effet de la saturation en particules d'un échantillon sur la mesure et le 
comptage des particules : A) les trois particules sont correctement mesurées 
et comptées; B) seulement une grosse particule est détectée; C) une beaucoup 
plus grosse particule est détectée (adaptée de Hargesheimer et al., 1992) 
particules inférieur à 60 particules/mL (ANSI, 1990) indique que le bruit de fond 
n'interfere pas avec les comptes de particules. 
1.3.4.2 Vérification de la précision de la mesure de la taille et du nombre de 
particules sur le site d'utilisation 
Les compteurs de type en flux continu sont plus intéressants pour les applications en 
usines de traitement de I'eau potable. Il n'existe pas de méthode normalisée pour la 
vérification de la précision de la mesure de la taille et du nombre de panicules mesurée 
par des compteurs de type flux continu ou de type en cuvéel flux continu sur le site 
d'utilisation. 
Le Standard Methods (APHA et al., 1994) propose une méthode qui peut être utilisée 
pour l'étalonnage et pour la vérification de la précision de la mesure de la taille de tout 
type de compteurs de particules sur le site d'utilisation. Toutefois, la précision du 
comptage n'est pas vérifiée avec cette méthode. Hargesheimer et al (1992) ont proposé un 
protocole expérimental pour l'évaluation et la comparaison des compteurs de particules 
en cuvée. Toutefois, ce protocole n'est pas applicable aux compteurs en flux continu. R 
permet d'évaluer les compteurs au niveau de la précision de la mesure de la taille et du 
nombre de particules. Plusieurs autres paramètres tels que la linéarité des comptes lors 
d'une dilution, la reproductibilité des résultats et les résultats de mesure de deux 
méthodes : le comptage de particules et la cytométrie en utilisant des organismes 
résistants à la désinfection sont également évalués dans ce protocole. L'évaluation et la 
vérification se font à I'aide des sphères de la même taille en polystyrène certifiées par 
NIST (National Institute of Standards and Technology, DC. US). 
La compagnie Hach a récemment développé un protocole de vérification de la précision 
de la mesure de la taille et du nombre de particules (Particle Counter Verification . 1997) 
pour l'appareil Hach (modèle 1900 wWTM). Le principe d'opération de cet appareil est 
basé sur I'obstruction de la lumière et il est conçu pour les applications en continu. Le 
protocole développé est applicable sur le site d'utilisation. Cette procédure a été 
examinée dans ce projet de recherche. Les résultats obtenus ainsi que les avantages et les 
inconvénients de cette procédure sont présentés au paragraphe 4.4.2.6. Le tableau 1.4 
présente un résumé des principaux éléments des méthodes de la vérification de la 
précision et du comptage des compteurs de particules. 

O m.. . 
1.3.4.3 Erreurs résultant de la saturation er; particules 
Lorsque plus qu'une particule se trouvent dans la zone de détection, des erreurs dues à la 
saturation se produisent (voir paragraphe 1.3.3.2). Une lecture du nombre total de 
particules supérieur au nombre total maximal de particules recommandé indique une 
saturation. Également, un nombre de petites particules inférieur à celui pour les grosses 
particules dans un échantillon d'eau indique une saturation. En effet la taille des 
particules est inversement proportionnelle avec le compte de particules. Par conséquent, 
la distribution des comptes de particules en fonction de la taille de particules, (même pour 
les concentrations inférieures à la concentration maximale) doit être vérifiée 
(Hargesheimer et al., 1992). 
CHAPITRE II : OBJECTIFS DU PROJET 
Ce travail de recherche poursuit Ies objectifs suivant : 
1) Identifier et évaluer I'effet des paramètres importants pour l'utilisation des compteurs 
de particules de type en flux continu : 
la concentration en particules ; 
le débit à travers le détecteur ; 
le type d'eau d'alimentation ; 
0 l'utilisation : fonctionnement, alimentation, nettoyage, entretien, etc. ; 
le logiciel d'acquisition et de traitement des données ; 
le contrôle de qualité des résultats (taille et nombre de particules). 
2) Comparer deux types de compteur de particules : Hach (Loveland, CO, modèles 
~ i ~ u i 1 a z - w ~ ~ ~  et 1900 wKTM) et Hiac/lioyco (IBR, Michigan, modèles VC- 
OL25 TM et VC-0L60 aux niveaux de : 
Ia technologie ; 
le logiciel d'acquisition et de traitement de données ; 
l'utilisation ; 
la précision des résultats. 
3) Établir une procédure de vérification de la précision des résultats pour les compteurs 
en flux continu sur le site d'utilisation. 
Les compteurs de particules évalués dans le cadre de ce projet de recherche sont les 
compteurs Hiac/Royco de B R  (Inter Basic Resources Inc. Michigan) appartenant à la 
Ville de Montréal et ceux de Hach (2 appareils de prototype 1 et 1 appareil de prototype 
II) fournis et installés par la société John Meunier Inc. Tous les essais réalisés lors de ce 
projet ont &té effectués à l'usine de filtration Atwater de la Ville de Montréal. Pour 
atteindre les objectifs de ce projet, les compteurs-ont été alimentés avec de l'eau filtrée, 
de l'eau brute et de l'eau brute coagulée provenant d'une usine-pilote. 
3.1 Compteurs HiacLUoyco 
Les compteurs HiacLUoyco fonctionnent en flux continu. Leur principe de fonctionnement 
est basé sur I'obstruction de la lumière. Les signaux d'impulsion sont traités localement. 
Dans le cas où il n'y a pas d'accès à un ordinateur, l'affichage local des informations sur 
les comptes des particules (compte de pa.rticules/rnL, débit) est possible. Les opérateurs 
peuvent vérifier localement les résultats du comptage des particules. Pour l'affichage 
local, 17utiIisateur peut choisir la gamme de taille de canaux. Les spécifications de ces 
compteurs sont présentées au tableau 3.1. 
L'alimentation en eau des compteurs a été faite à l'aide d'une pompe (1-100 RPM, 
modèle 7553-80, Cole Parmer Instrument Inc., Chicago, IL) muni d'une tête de taille 16 
(~asterflex", modèle 7017-20, Chicago. IL). Pour l'alimentation en eau, le fabricant de 
ces compteurs recommande l'utilisation de conduites en acier inoxydable. Pour une 
installation temporaire (projet pilote), les conduites utilisées sont en polyéthylène 
(Imperia1 ~astman" 44-P44, Montréal, CANADA). Les schémas du montage des 
compteurs sont présentés aux figures 3.1 (débit de 25mUmin) et 3.2 (débit de 
6OmUmin). 
Tableau 3.1 Spécifications de compteurs HiacLRuyco (modèles V C - 0 ~ 2 5 ~  et VC- 
0L60 TM) de IBR 
l canaux I 
Définition des 2 2- 15 pm (Tous Ies canaux sont définis dans cette plage) 
1 Tamis 1 150 pm (Avec ce tamis nous obtenons un comptage de > 2-150 pm) 
L 
Débit 
Nombre de canaux 
koncentration 
8 (seulement 4 canaux avec le logiciel ~ c c u c o u n t ~ ~ )  
Modèle ~ c - 0 ~ 2 5 ~ ~  : 25 W m i n  (pour des concentrations 
inférieures à 12 000 particuIes/mL) 
Modèle V C - 0 ~ 2 5 ~ ~ :  60 mUmin (pour des concentrations 
inférieures à 18 000 particules/mL) 
12 000 particuleslml (pour un débit de 25 &min) 
18 000 particuIes/mL (pour un débit de 60 mUmin) 1 Résolution 1 <  10% à5pm 
Dimensions 
bgiciel 
38 cm H x 25 cm L x 21,5 cm D (approx.) 
FTX D M A C S ~ ~  et c c u c o u n t ~ ~  
Sortie 
Entrée 
Taille de la cellule 
Communications RS-485 Cjusqu'à 32 compteurs peuvent être reliés 
en chaîne avec un seul câble) 
Deux entrées analogues par compteur (4-20m.A). Les entrées 
analogues d'autres appareils locaux (4-20mA) comme des 
turbidimètres peuvent être reliées à I'unité de compteur 
Modèle ~ ~ - 0 ~ 2 5 ~ ~  (25 M m i n )  : 400 x 400 ym 
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Figure 3.2 Schéma du montage du compteur HiadRoyco, modèle V C - 0 ~ 6 0 ~  (débit : 
6OmUmin). 
3.1.1 Logiciel d'acquisition et de traitement de données 
Les compteurs de particules HiacRoyco communiquent avec un ordinateur pour 
l'acquisition automatique des données, grâce au logiciel RX DMACS? Le logiciel 
~ c c u c o u n t ~ ~  utilisé pour les compteurs HindRoyco permet les activités suivantes: 
l'affichage du débit réel mesuré pour chaque compteur; 
le calcul de la concentration réelle (CPT/mL) en fonction de la durée, de la période 
d'échantillonnage et du débit mesuré pour cette période; 
l'affichage de comptes cumulatifs et différentiels des particules pour 4 différentes 
tailles de particules choisies par I'utilisateur; 
le calcul et l'affichage du Log d'enlèvement (Log (CPT eau brute/CPT eau filtrée)) 
pour les comptes différentiels et cumulatifs; 
l'affichage de l'évolution des comptes cumulatifs pour une période de 24 heures 
(jusqu' au temps réel); 
l'activation des alarmes de Iimite de compte cumuIatif et du débit, définies par 
I'utilisateur, jusqu'à ce que I'utilisateur en prenne connaissance; 
l'enregistrement des données en format prédéfini, séparées par des virgules, ce qui 
permet l'importation dans les autres logiciels du type de tableur commercial, afin 
d'analyser les résultats. 
Le logiciel ~ c c u c o u n t ~ ~  répond adéquatement aux besoins au niveau de l'observation des 
résultats de compte de particules, mais au niveau d'accès aux comptes cumulatifs et 
différentiels sous forme de tableau pour Ies fins d'analyse des données, il n'est pas 
flexible. C'est pour cette raison, que les résultats sont transférés à un autre logiciel de 
traitement de données, ce qui est laborieux. 
Les compteurs Hiac/Royco sont conçus pour mesurer et classer les particules dans 8 
différentes gammes de taille. Ces gammes peuvent être modifiées par l'utilisateur. 
Cependant, le logiciel ~ c c u c o u n t ~  ne peut enregistrer et f i c h e r  que les 4 premiers 
canaux choisis. Récemment, la compagnie IBR a développé un logiciel supportant les 8 
canaux. Il peut être installé sans aucune modification au niveau des compteurs. Toutefois, 
ce logiciel n'a pas été évalué dans le cadre de ce projet. 
3.1.2 Ajustement du débit 
Les compteurs peuvent être ajustés à deux différents débits en fonction de la 
concentration de particules dans l'eau. Le débit de 25 W m i n  est utilisé pour les eaux 
contenant peu de particules soit moins de 12000 CPT/mL. Celui de 60 mUrnin est utilisé 
pour les eaux plus concentrées en particules soit moins de 18000 CPT/rnL. L'ajustement 
du débit se fait par le biais d'un trop-plein. Le débit mesuré (- 25 ou -60 Wrnin) est 
enregistré au compteur en utilisant les touches sur le compteur. Les étapes à suivre pour 
l'ajustement du débit sont décrites dans le manuel d'utilisation des compteurs. 
Le nombre et la taille des particules sont calculés toutes les minutes en fonction du débit 
mesuré par le débitmètre local. Toutefois, le débit mesuré ne correspond pas toujours au 
débit affiché. En effet le débit réel peut être modifié par une obstruction partielle de 
l'orifice du débitmètre du compteur. Ainsi, après une utilisation prolongée de ces 
compteurs ou Iorsqu'on alimente les compteurs avec une eau chargée en particules, on 
assiste à une baisse progressive du débit réel. Ceci conduit à une surestimation du débit et 
par conséquent, à une sous-estimation des comptes de particules. La fiabilité du débit 
*ché peut être vérifiée en utilisant un cylindre gradué et un chronomètre. 
3.1.3 Contrôle de l'humidité 
En générai, l'endroit où les compteurs de particules sont installés est humide. Comme les 
composantes électroniques sont sensibles à l'humidité, les compteurs HiacL??o_vco 
contiennent des dessicants. Lorsque l'indicateur d'humidité sur le compteur devient rose 
(humidité relative supérieure à 30%), il faut les régénérer. La régénération des dessicants 
consiste à chauffer le dessicant dans un four ordinaire pendant une heure à 3929. 
3.1.4 Nettoyage 
Puisque l'eau contient des particules, une obstruction partielle peut se produire au niveau 
du détecteur, des conduites et du tamis. Le taux d'accumulation des particules dépend de 
la qualité de l'eau ainsi que la géométrie des conduites, du tamis et de la cellule du 
détecteur. La cellule du détecteur est nettoyée avec une petite aiguille fournie par le 
fabricant. Des solutions nettoyantes (lave-glace, Rust ~emover@,etc.) peuvent également 
être utilisées pour nettoyer le détecteur, les conduites et le tamis (à l'exception du tamis 
en cuivre). Le tamis encrassé par des particules peut être nettoyé avec une brosse etlou un 
courant d'eau à fort débit. La fréquence du nettoyage est fonction de la qualité de l'eau. 
Le fabricant recommande de nettoyer les tamis en cuivre avec une porosité de 150 pm 
(pour le débit de 60 W m i n ) ,  une fois par deux semaines, et ceux qui sont en aluminium 
avec une porosité du tamis de 150 pm (pour le débit de 25 mUmin), deux fois par 
semaine. 
3.2 Compteurs Hach 
La compagnie Hach (LoveIand, CO) a récemment acheté la licence de compteurs 
~ i ~ u i l a z - ~ ~ ~ ~  de la société Particle Measuring Systems, (Boulder, CO). Le nom du 
modèle a changé de ~ i ~ u i l a z - w s T M  à 1900 WITTM. Dans ce document. ils sont 
respectivement appelés prototype 1 et prototype 11. Les compteurs Hach ont été fournis et 
installés par la société John Meunier Inc. Il est important de mentionner que les 
prototypes 1 étaient utilisés en démonstration depuis 6 ans. Les essais sont effectués en 
deux phases. Dans la première phase, deux compteurs de prototype 1 ont été utilisés. Les 
résultats des essais de la première phase (de septembre 1996 à janvier 1997) montrent que 
les prototypes I n'étaient pas correctement étalonnés et/ou leur étalonnage a changé lors 
du transport à l'usine Atwater. Pour la deuxième phase, un compteur de prototype II a été 
utilisé. Ce compteur était neuf et possédait les mêmes spécifications que le prototype 1. 
Les spécifications de ces compteurs sont présentées au tableau 3.2. Un ordinateur de type 
PC IBM compatible a été utilisé pour l'opération de compteurs et I'observation des 
comptes de particules et d'autres informations. 
L'alimentation en eau des compteurs a été faite à l'aide de pompes (1-6ûûRPM, 
MaserfIex et 1-100RPM modèle 7553-80, Cole Parmer Instrument Inc., Chicago, IL) avec 
des têtes de taille 16 (Easy-Load, ~ a s t e r f i e x ~  et ~ a s t e r f t e x ~ ,  modèle 70 17-20., Chicago, 
IL). Les conduites utilisées sont en Polyéthylène (Imperia1 ~astman" 44-P- l/4, Montréal, 
CANADA). Le schéma du montage des compteurs est présenté sur Ia figure 3.3. 
Tableau 3.2 Spécifications de compteurs Hach 
1 Taille 12 2-800 prn 
-- - 1 Définition des canaux 12 2-20 pm (Tous les canaux sont définis dans cette plage) 
1 Nombre de canaux 115 
1 Débit 




1 8 000 particuIes/mL 
~ 2 0 %  à lOpm 




Aqua-View l"ou ~ ~ u a - ~ i e w + ~ ~  
Taille de la cellule 
(pour le prototype I) et/ou Nach (pour le prototype II). Liens 
directs avec un ordinateur de type PC IBM ou IBM compatible 
1 ,O mm x 2,O mm 
Sade de Évent 
l'échantillon \ 
1 
Figure 3.1 Schéma du montage du compteur Hach 
3.2.1 
Le dét 
Logiciel d'acquisition et de traitement de données 
ecteur du compteur Hach compte et mesure la taille des particules se trouvant dans 
l'eau, il envoie les informations collectées à l'ordinateur pour le traitement et I'affikhage 
à l'aide du logiciel ~ ~ u a - ~ i e w ?  Ce logiciel est flexible et permet d'analyser les 
données directement sans avoir à les exporter dans un autre logiciel. Parmi les fonctions 
exécutées par ce logiciel: 
l'affichage de données de plusieurs compteurs sous forme graphique; 
l'accès aux comptes cumulatifs et différentiels de particules sous forme de tableau; 
l'information sur l'intensité de la lumière @C light) et le laser sont disponibles; 
la modification de la taille des canaux (jusqu'à 15 canaux, 2,00 à 20,00 pm) par 
l'utilisateur; 
la mesure, l'affichage et le stockage du débit de l'échantillon traversant le compteur 
par un débitmètre local à l'intérieur du compteur; 
la capacité d'effectuer plusieurs transformations mathématiques sur les données 
sauvegardées; 
la possibilité de visualiser simultanément plusieurs types d'information sur l'écran, 
comme des tableaux et des graphiques, grâce à des fenêtres semblables à celles de 
~indows" (version 3.x et plus); 
l'exportation de données dans un autre logiciel du type tableur commercial. 
3.2.2 Ajustement du débit 
Le débit de l'échantillon traversant le compteur doit être ajusté à 200 mumin 
(+ 10%)' indépendamment de la concentration en particules de I'échantillon. Le débit 
peut facilement être ajusté à l'aide d'un trop-plein (voir la figure 3.3). Le débit peut être 
vérifié en utilisant un cylindre gradué et un chronomètre. Le compteur possède un 
débitmètre local qui mesure le débit à travers le compteur. Cependant, le calcul des 
densités de particules se fait en fonction d'un débit de référence (200 Wmin) .  
3.2.3 Contrôle de l'humidité 
Les compteurs ne possèdent pas d'indicateur d'humidité, par conséquent, il n'est pas 
possible de connaître le moment où les petits sachets de dessicant sont saturés. Par 
ailleun, à l'exception des cas particuliers comme la réparation, I'ouvemire fréquente de 
la boîte du compteur n'est pas nécessaire, ce qui entraîne un fonctionnement plus 
prolongé de dessicants. Il faut mentionner que l'intensité de la lumière (DC Light) 
mesurée et affichée toutes les minutes à l'écran doit être supérieure à 3,85 V. En effet, 
une intensité de la lumière inférieure à 3.85 V indique une saturation en humidité à 
l'intérieur du compteur et/ou une obstruction partielle du détecteur. 
3.2.4 Nettoyage 
La cellule du détecteur, les conduites et le tamis doivent être nettoyés régulièrement 
dépendant de la qualité de l'eau. Comme le débit est élevé (200 W m i n )  et la porosité de 
tamis est élevée (# 800 pm), la fréquence du nettoyage est moins élevée lorsque le 
compteur est alimenté avec l'eau filtrée plutôt que l'eau brute. Comme il est mentionné 
au paragrapne 3.2.3, une intensité de Ia lumière inférieure à 3,85 peut être une indication 
de l'obstruction de la cellule du détecteur. Cette dernière peut être nettoyée au besoin 
avec une petite brosse en métal fournie par le manufacturier. Le nettoyage du détecteur, 
des conduites et du tamis peut être effectués avec des solutions nettoyantes (lave-glace. 
Rust ~emover@,etc.). Le tamis encrassé par des particules peut être nettoyé avec une 
brosse et/ou un jet d'eau à fort débit. 
CHAPITRE IV : COMPARAI[SON DES COMPTEURS DE 
PARTICULES 
Un des objectifs de ce projet était de comparer deux types de compteurs. Le premier type 
est fabriqué par la compagnie H i a ~ o y c o  de IBR (modèles VC-OL25 et VC- 
OL60 TM) et le deuxième par la compagnie Hach ( L i ~ u i l a z - W S ~  et 1900 W P C ~ ~ ) .  
Comme il est mentionné au paragraphe 3.2, les deux compteurs de Hach étaient des 
prototypes. La comparaison est faite aux niveaux de la technologie, du logiciel 
d'acquisition et de traitement de données, de I'opération ainsi que de la précision de la 
mesure et du comptage de particules. 
4.1 Comparaison des technologies 
Dans ce chapitre les deux marques sont comparées aux niveaux de l'alimentation en eau. 
de l'installation, des caractéristiques de l'optique, des indicateurs d'humidité, du calcul 
des comptes de particules en fonction du débit réel et de l'affichage local du débit et des 
comptes de particules. 
4.1.1 AIimentation en eau des compteurs 
Les modes d'alimentation en eaux des deux types de compteur sont semblables. Les 
compteurs sont directement alimentés avec l'échantillon à analyser. Étant donné que le 
débit des compteurs est contrôlé à I'aide d'un trop-plein, le débit de l'eau d'alimentation 
doit être supérieur au débit traversant le détecteur. Le débit traversant le détecteur pour 
les compteurs de Hach est plus élevé (200 W m i n )  que celui pour les compteurs 
Hiac/Royco (25 et 60 Wmin) .  
4.1.2 Installation des compteurs 
Les fabricants des deux compteurs spécifient fortement qu'il faut minimiser la distance 
enae les compteurs et la prise de I'échantillon. Les compteurs Hach sont plus faciles à 
déplacer que les compteurs HiacRoyco grâce à la conception du trop-plein. L'installation 
du compteur Hach nécessitent une surface de 60 cm de hauteur par 40 cm de longueur et 
celle de HiadRoyco une surface de 60 cm de hauteur par 200 cm de longueur. 
4.1.3 Caractéristiques de l'optique 
Le principe de fonctionnement des compteurs produits par HiacRoyco et ceux produits 
par Hach est basé sur l'obstruction de la lumière. Les caractéristiques de l'optique ne sont 
pas spécifiées dans les manuels d'utilisation des deux compteurs de particules. La 
résolution, les gammes de tailles des particules et de leurs nombres ainsi que la 
concentration maximale de particules sont spécifiées par les fabricants (tableaux 3.1 et 
3.2). Les spécifications concernant la résolution indiquent la qualité d'un détecteur 
(Hargesheimer et al., 1992). La comparaison des spécifications des deux compteurs 
4.1.6 Affichage local du débit et du nombre de particules selon leurs tailles 
Lorsqu'un ordinateur n'est pas disponible, il est possible de faire fonctionner les 
compteurs de particules à l'aide des contrôles et de l'affichage local. Les compteurs 
Hinc/Royco alors les concentrations de particules (particules/mL) et le débit de 
fonctionnement (mUmin) d'un tel compteur. Les compteurs Hach. ne peuvent 
fonctionner qu'à l'aide d'un ordinateur. 
4.2 Logiciel d'acquisition et de traitement de données 
Le logiciel ~ ~ u a - ~ i e w ~ ~ ,  utilisé pour les compteurs Hach, est plus flexible que le 
logiciel ~ c c u c o u n t ~  (Hiac/Royco) aux niveaux de l'option du nombre de canaux, de la 
possibilité d'analyser les données directement sans avoir à les exporter dans un autre 
logiciel et l'exportation des données vers un autre logiciel de type tableur commercial. Le 
tableau 3.3 présente un résumé des fonctions exécutées par ces deux logiciels. 
4.3.1 Nettoyage 
La procédure du nettoyage des deux types de compteurs est semblable. Le débit élevé 
(200 m U m i n  k 10%) et la porosité de tamis plus élevée (800 Pm) des compteurs Hach 
permettent de minimiser la fréquence des nettoyages, car ils s'encrassent moins 
rapidement. Les fréquences du nettoyage de la cellule du détecteur, des conduites et du 
tamis dépendent de la qualité de l'eau. Par conséquent, une fréquence de nettoyage doit 
être établie pour chaque compteur de particules. 
4.3.2 Ajustement du débit 
Les compteurs Hach sont étalonnés à un débit fixe de 200 mYmin. Le débit 
d'alimentation en eau des compteurs doit donc être ajusté à ce débit +10 %. Il faut 
mentionner que, les calculs des concentrations de particules ne  tiennent pas compte des 
variations du débit. L'ajustement du débit des compteurs Hach est facile et l'ouverture de 
la boîte des compteurs n'est pas nécessaire. 
Les compteurs Hiac~oyco peuvent être ajustés à deux différents débits en fonction de la 
concentration de particules dans l'eau. Le débit de 25 mUmin est utilisé pour les eaux 
contenant peu de particules (moins de L2000 CPTIrnL), et celui de 60 W m i n  pour les 
eaux à fortes concentrations de particules soit moins de 18000 CPTïrnL. La  procédure 
d'ajustement du débit des compteurs Hiac/Royco exige l'ouverture de la boîte des 
compteurs, ce qui entraîne une saturation en humidité plus rapide des dessicants. 
4.4 Précision 
La précision du résultat des comptes est un dément important de la comparaison des 
détecteurs. Les essais de la comparaison ont été effectués en deux phases. De septembre 
1996 à janvier 1997, nous avons comparé les compteurs HiadRoyco avec les prototypes 1 
de Hach. Dans un deuxième temps, nous avons comparé les mêmes compteurs 
KiacRoyco avec des prototypes de type II de Hach d'avril à septembre 1997. 
4.4.1 Phase 1 
Deux types de comparaisons des résultats des compteurs de particules ont été 
considérées : 
la comparaison des résultats produits par plusieurs compteurs de la même marque; 
la comparaison des résultats produits par deux types différents de compteur de 
particules (HiacLUoyca et prototype 1 de Hach). 
Afin de comparer les compteurs au niveau de la précision du comptage, les appareils ont 
d'abord été alimentés avec de l'eau filtrée, de l'eau brute et de l'eau brute coagulée du 
filtre-pilote de l'usine Atwater à la Ville de Montréal. Des mesures ont été prises au 
moins 4 fois pour chaque type d'eau. Avant d'entreprendre une série de test, les conduites 
d'alimentation, les détecteurs et les tamis ont été nettoyés avec une solution nettoyante 
contenant de Rust ~emover? Les canaux des compteurs des deux marques ont été fixés 
à : 2 2-5 Pm, 2 5-10 Pm, > 10-15 pn, et 2 15 Pm. Des essais avec des suspensions 
contenant des particules des tailles connues ont aussi été effectués. 
4.4.1.1 Eau fdtrée 
Les compteurs des deux marques ont d'abord été alimentés avec l'effluent du filtre-pilote 
installé à I'usine de filtration Atwater (Ville de Montréal). Pour faciliter la présentation 
des résultats, les concentrations de particules en fonction de la taille de canaux sont 
exprimées en comptes cumulatifs et en comptes différentiels dans ce document. Les 
résultats des lectures des comptes cumulatifs et différentiels pour un cycle de filtration 
sont présentés aux figures 4.1 à 4.5. Comme on le constate, les résultats sont très 
différents selon la marque. 
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Temps cumulé (hh:mm) 
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Figure 4.1 Comptes cumulatifs des particules de 2 2 pm/mL dans l'eau filtrée, essais du 
10/10/96, turbidité de I'eau filtrée : 0,08 UTN, température de l'eau : 15' C 
Temps cumulé (hhmm) - Hach (prototype 1) + HiadRoyco 
t 
Figure 4.4 Comptes différentiels des particules de 2 10- 15 pdrnL dans l'eau filtrée, 
essais du 10/10/96, turbidité de I'eau filtrée : 0'08 UTN, température de 
l'eau : 15' C 
0:oo 
Figure 4.5 
Temps cumulé (hh:mrn) 
/ t Hach (prototype 1) + ~ i a c / ~ o ~ c g  -- - -  - -- 
Comptes cumulatifs des particules de È 15 pm/m dans l'eau filtrée, essais du 
10/10/96, turbidité de I'eau filtrée : 0,08 UTN, température de I'eau : 15' C 
Comme, les figures 4.1 à 4.5 l'illustrent, la tendance des concentrations de particules est 
presque toujours la même. Par ailleurs, I'écart entre les lectures varie selon le canai. On 
remarque ainsi que, plus la taille des particules dans un canal augmente, plus l'écart entre 
Ies lectures des deux appareils utilisés augmente (voir tableau 4.2). Ce constat est normal, 
car la plupart des particules sont petites (voir le paragraphe 1.3.4.3). On observe 
également que Ies lectures de compteurs HiacA?oyco dans les canaux de 2 10-15 prn et 
2 15 pm sont presque constantes. Le tableau 4.2 résume les écarts moyens calculés en 
fonction de la gamme de taille pour les comptes de particules présentés aux figures 4.1 à 
4.5. 
Tableau 4.2 Écart moyen entre les lectures des deux marques (protoype I de Hach et 
Hiacmoyco) en fonction de la taille de canaux lors d'alimentation avec 
l'eau filtrée 
Taille de canal (pn) 




Ecart moyen = (Lecture A - Lecture B) / (Moyenne de lecture A & B) x 100 
Écart moyen"' 
(%) 
1 Concentrations moyennes de particules 
(Cpt/m.) 
Hach (prototype 1)' ~ i a c / ~ o ~ c o * '  
4.4.1.2 Eau bmte 
Les compteurs ont ensuite été alimentés avec l'eau du Fleuve Saint-Laurent. Les figures 
4.6 à 4.10 présentent les résultats des comptes. On remarque Ia même tendance de 
concentration pour tous les canaux. 
Temps cumulé (hh:mm) 
/ + Hiac/Rovco -i- Hach (prototype 1) 1 
Figure 4.6 Comptes cumulatifs des particules de 2 2 pm/rnL dans l'eau brute, essais du 
Wl  OB6, turbidité : 1,2 1 UTN, température de l'eau : 1 4 O  C 
Temps cumul6 (hh:mm) 
Figure 4.9 
Figure 
1 + ~ i a c / ~ o y c o  + Hach (prototype 1) 1 
Comptes différentiels des particules de 2 10- 15 prn/mL dans I'eau brute, 
essai du 14/10/96, turbidité : 1,21 UTN, température de I'eau : 14' C 
Temps cumulé (hh:mm) 
- - -  - - 
F ~ i a c ~ o y c o  +Hach (prototype - 1-I 
Comptes cumulatifs des particules de 2 15 prn/mL dans l'eau brute, essai du 
l4/l OB6, turbidité : 1,2 1 UTN, température de I'eau : 14' C 
coagulée). On doit alors vérifier si le changement de concentration est causé par 
encrassement du compteur utilisé ou par une modification de la qualité de I'eau 
d'alimentation. Lorsqu'un turbidimètre est utilisé en parallèle, il faut d'abord vérifier si la 
turbidité affiche la même tendance que la concentration de particules. Si tel est les cas, les 
variations sont probablement causées par des vanations de qualité de l'eau 
d'alimentation. Dans le cas contraire, la variation de concentration indique un 
encrassement du compteur. Le compteur de particules, tes conduites, le tamis et le 
turbidimètre peuvent s'encrasser. Ii faut donc nettoyer ces composants régulièrement. Si 
après un nettoyage complet, on observe les mêmes concentrations ou la même tendance 
de changement de concentrations de particules, on doit s'assurer que ce changement n'est 
dû qu'à la modification de la qualité d'eau. Les figures 4.1 1 à 4.15 présentent un exemple 
de concentrations de particules dans l'eau brute qui baisse régulièrement. 
Figure 4.11 Comptes cumulatifs des particules de t 2 pdmL dans l'eau brute, essai du 
1 1110196, turbidité : l,l3-1,20 UTN, température de I'eau : 14O C 
Temps cumule (hh:mm) 
1 - t  Hach (prototype 1) + HiacfRoyco 1 
Figure 4.12 Comptes différentiels des particules de 2 2-5 pm1m.L dans I'eau brute, essai 
du 1 1/10/96, turbidité : 1,13- 120  UTN, température de l'eau : 14' C 
Temps cumulé (hh:mm) 
Figure 4.13 Comptes différentiels des particules de 2 5-10 prn/mL dans I'eau brute, 
essai du 1 1110/96, turbidité : 1, l3-Iy2O UTN, température de l'eau : 14' C 
Figure 4.14 
Figure 
1 emps cumulé (hh:mm) 
i + Hach (prototype 1) + HiadRoyco / 
Comptes différentiels des particules de 2 10-15 WrnL dans I'eau 
essai du 1 1/1 O/96, turbidité : 1,13- 1,20 UTN, température de I'eau 
brute, 
: 1 4 O  C 
Temps cumulé (hh:mm) -- -- -- 
!=Hach (prototype 1) t ~ i a c / ~ o ~ c d  
Comptes cumulatifs des particules de 2 15 p d m L  dans I'eau brute, essai du 
1 1/10/96, turbidité : 1-13- 1,20 UTN, température de I'eau : 14' C 
À l'observation de ces figures, on remarque une baisse progressive des concentrations 
pour les particules de 2 2 pm, de 2 2-5 pn et de 2 5-10 Pm. Une baisse progressive de la 
turbidité (1,22 UTN à 1'15 UTN) a été également observée durant la même période du 
temps. Les débits des compteurs ont d'ailleurs été vérifiés et aucune variation du débit n'a 
été constatée. Par ailleurs, I'encrassement des deux compteurs devrait évoluer 
différemment, car leurs débits, leurs dimensions de détecteurs et la porosité de leurs tamis 
sont différents. Par conséquent, la baisse progressive des comptes ne peut être attribuée 
qu'une amélioration de la qualité d'eau. 
4.4.1.3 Eau brute coagulée 
Les deux types de compteurs ont aussi été alimentés avec de l'eau brute coagulée (eau du 
Fleuve Saint-Laurent + Femclear : 10,92 mg/L). Le tableau 4.4 résume les conditions de 
fonctionnement des compteurs au début et à la fin du cycle de la coagulation. Comme on 
le constate, dans le cas de compteurs Hach, le débit affiché (étant mesuré par le 
débitmètre local) ne correspond pas au débit mesuré même, lorsque les compteurs, les 
tamis et les conduites sont propre (début de la coagulation). 
Les résultats de cet essai sont présentés aux figures 4.16 à 4.20. On note que les comptes 
cumulatifs de particules (2 2 pm) ont tendance à diminuer progressivement. Cet 
abaissement pourrait être attribuable à l'agglomération des particules en amont, à la 
rétention des flocs développés au niveau de tamis et/ou à l'encrassement des compteurs. 
Tableau 4.4 Conditions de fonctionnement des compteurs, essai du 15/10/96 
1 Porosité du tamis utilisé (pm) 
1 Débit d' alimentation du déversoir (Wrnin) 
Débit à travers le détecteur spécifié par Ie 
fabricant (mumin) 
- - 
Début de Ia coagulation 
débit affiché sur le compteur (mUmin) 
débit mesuré (Wmin)  
Fin de la coagulation 
débit affiché sur le compteur (mUmin) 
débit mesuré (mUmin) 
1 Coagulant 
1 Durée de l'injection du coagulant 
I 
Turbidité à l'eau brute 
L 
Femclear : 10,92 mt/L 
1,23 UTN 
Aalomération des particules en amont 
Comme on le constate aux figures 
tailles ont baissé soudainement une 
4.16-4.20, tes concentrations des particules de toutes 
heure après te début des essais. Cette baisse peut être 
attribuée à la rétention des flocs par le tamis. On note également que les concentration de 
particules de 2 2- 10 pm ont augmenté légèrement (voir figures 4.16 à 4.18) et ceux de 
2 10 pm ont subi une augmentation importante (voir figures 4.19 à 1.20) après une heure 
b-, Coagulation / Hach 
Temps cumulé (hh:mm) 
1 + Hiacmoyco + Hach (prototype 1) 1 
Figure 4.16 Comptes cumulatifs des particules de 2 2 pm/rnL dans I'eau brute coagulée, 
essai du 15/10/96, turbidité à l'eau brute : 1,23 UTN, température de I'eau : 
al - 4 Coagulation 
O! 3 Hach 
% 4000 , 
u 
p. V> 2000 - 
S N 
O 
0 -  --- 
Temps cumulé (hh:mm) 
Figure 4.17 Comptes différentiels des particules de 2 2-5 CLm/mL dans I'eau brute 
coagulée, essai du 15/10/96, turbidité à I'eau brute : 1,23 UTN, température 
de l'eau : 13' C 
Coagulation 
Hia+oyco 
Temps cumulé (hh:mm) 
1 -t- ~ i a f l o y c o  + Hach (prototype f )  / 
Figure 4.20 Comptes cumulatifs des particules de 2 15 p d m L  dans l'eau brute 
coagulée, essai du 15/10/96, turbidité à l'eau brute : 1,23 UTN, température 
de l'eau : 13' C 
Une légère remontée des concentrations de particules de 2 2-5 pm et des débits des 
compteurs et une baisse des concentrations de particules de 2 10-15 pm et 2 15 pm ont 
été observées après l'arrêt de la coagulation. 
4.4.1.4 Étude de la fiabilité des lectures de compteurs 
Dans ce chapitre, la fiabilité des lectures est vérifiée en comparant les résultats obtenus 
avec plusieurs compteurs d'une même marque. 
Compteurs Hiac/Rovco 
Les quatre compteurs sont alimentés avec soit de I'eau filtrée soit de I'eau brute. Les 
figures 4.2 i à 4.25 illustrent les résultats obtenus avec de l'eau filtrée. Il est important de 
mentionner que cet essai a été effectué suite à l'entretien des compteurs effectués par 
l'ingénieur de service de la compagnie BR. Par conséquent, les résultats devraient en 
principe être semblables pour les quatre compteurs. 
400 
z o o - - -  
O 1 I 
0:OO 0 3  0 0:20 0:30 0:40 
Temps cumulé (hh:mm) 
1 +compteur # 1 (débit: 25 mumin) +Compteur # 2 (débit: 25 mumin) 
j - Compteur # 3 (débit: 60 rnUrnin) +Compteur # 4 (débit: 60 mumin) 
Figure 4.21 Comparaison des quatre compteurs de Hiac/Royco pour des comptes 
cumulatifs des particules de 2 2 pm/mL, essai du 26/9/96, turbidité à I'eau 
filtrée : 0,30 UTN, température de I'eau : 18" C 
Temps cumule (hh:mm) 
1 +compteur # 1 (débit: 25 mumin) +Compteur # 2 (ddbit: 25 mumin) ( 
1 - - Compteur # 3 (débit: 60 mumin) *Compteur # 4 (débit: 60 m ~ m i n ) ]  
Figure 4.22 Comparaison des quatre compteurs de HiacRoyco pour des comptes 
différentiels de 2 2-5 pm/mL, essai du 26/9/96, turbidité à l'eau filtrée : 
0,30 UTN, température de I'eau : 18' C 
Temps cumule (hh:mm) 
/+compteur # 1 (débit: 25 mumin) +Compteur # 2 (débit: 25 mumin)] 
Compteur # 3 (débit: 60 mumin) *Compteur # 4 (débit: 60 mumin)] --- - 
Figure 4.23 Comparaison des quatre compteurs de HiaclRoyco pour des comptes 
différentiels de 2 5-10 Cun/rnL, essai du 26/9/96, turbidité à I'eau filtrée : 
0,30 UTN, température de I'eau : 18' C 
Figure 
I - ~ ~ o m ~ t e u r  # 1 (débit: 25 mumin) +Compteur # 2 (débit: 25 mumin) / 
[ - Compteur # 3 (débit: 60 mUmin) *Compteur # 4 (débit: 60 mifrnin) 
Comparaison des quatre compteurs de HiaclRoyco pour des comptes 
différentiels de 2 10 15 pm/mL, essai du 26/9/96, turbidité à I'eau filtrée : 
0.30 UTN, température de I'eau : 18' C 
Temps cumulé (hh:mm) 
- - - 1 +compteur # 1 (débit: 25 mumin) +Compteur d 2 (dé-] 
1 Compteur # 3 (débit: 60 mumin) *Compteur # 4 (débit: 60 mllrnin)] 
Figure 4.25 Comparaison des quatre compteurs de HiadRoyco pour des comptes 
cumulatifs de 2 15 pn/mL, essai du 26/9/96, turbidité à l'eau filtrée : 0,30 
UTN, température de l'eau : 18' C 
Le tabieau 4.5 résume les nombres moyens de particules mesurés par les quatre 
compteurs de HiaclRoyco en fonction de la gamme de taille pour les résultats présentés 
aux figures 4.20 à 4.25. 
Tableau 4.5 Nombres moyens de particules mesurés par les quatre compteurs de 
Hiac/Royco en fonction de la taille des particules lors de l'alimentation avec 
de l'eau filtrée 
Nombres de particuIes (Cpt/mC) 
L 2 2 2-5 25-10 2 10-15 L 15 
Compteur # 1 (débit: 25 mumin) 272 166 97 7 2 
Compteur # 2 (débit: 25 mumin) 
Compteur # 4  (débit: 60 mumin) 1 258 1 186 1 64 1 7 1 1 
Compteur # 3 (débit: 60 mumin) 
Comme on le constate au tableau 4.5, les nombres mesurés par les compteurs # 1 et # 3 
sont semblables pour tous les canaux. Le compteur # 2 semble surestimer le nombre de 
particules ayant une taille inférieure à 5 Pm, car le nombre de particules classées dans le 
canal 2 2-5 pm est plus élevé. En ce qui concerne le compteur # 4, il semble qu'il sous- 
estime le nombre de particules ayant une taille inférieure à 10 Pm, car le nombre de 
particules classées dans le canal 2 5-10 est moindre que celui des autres compteurs. 
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L'écart moyen entre les lectures des quatre compteurs est cependant négligeable pour les 








Compteurs Rach (prototype 1) 
Étant donné que nous ne disposions que deux compteurs de Hach (prototype I), la 
détermination de la fiabilité des lectures pour ces compteurs n'est pas effectuée de la 
même façon que pour les compteurs HiadRoyco. L'alimentation en eau des deux 
compteurs Hach (prototype I) avec une même eau permet de comparer et de déterminer 
l'écart moyen entre leurs lectures. Cette comparaison ne permet pourtant pas de 
déterminer la fiabilité des lectures d'un compteur de particules. Les figures 4.26 à 4.31 
illustrent les résultats obtenus dors que de I'eau brute alimente les compteurs Hach 
(prototype I). 
Temps cumul6 (hh:rnrn) 
- - - - - - - -- - 
[ - t ~ a c h  (prototype 1) A +Hach (prototype I) BI 
Figure 4.26 Comparaison 2 des compteurs de Hach pour les comptes cumulatifs des 
particules de 2 2 pm/mL, essai du 19/9/96, turbidité à l'eau brute : 1,17 
UTN, température de I'eau : 18' C 
0:20 0:40 1 :O0 
Temps cumulé (hh:mm) 
1-Hach (prototype 1) A +Hach (prototype 1) B 1 
Figure 4.27 Comparaison des deux compteurs de Hach pour les comptes différentiels de 
> 2-5 prn/mL, essai du 19/9/96, turbidité à l'em brute : 1,17 UTN, 
température de l'eau : 18' C 
Temps cumulé (hh:mm) 
I - t ~ a c h  (prototype I )  A +Hach (prototype 1) 6 1 
Figure 4.28 Comparaison des deux compteurs de Hach pour les comptes différentiels de 
2 5- 10 pm/mL, essai du 19/9/96, turbidité à l'eau brute : 1,17 UTN, 
température de l'eau : 18' C 
Temps cumulé (hh:mm) 
I-+flach (prototype 1) A +Hach (prototype 1) B 1 
Figure 4.31 Comparaison des deux compteurs de Hach pour les comptes cumulatifs des 
particules de 2 20 p~/rnL, essai du 19/9/96, turbidité à I'eau brute : 1,17 
UTN, température de I'eau : 18' C 
Le tableau 4.6 met en évidence les écarts moyens entre les résultats des deux compteurs. 
Ces écarts sont calculés en fonction de Ia taille des particules. Comme présenté au tableau 
4.6, l'écart moyen entre les lectures des 2 compteurs est d'environ 14% pour les 
particules supérieures à 2 Pm. Les lectures des deux compteurs sont semblables pour les 
canaux > 2-5 Pm. et 2 15-20 Pm. En ce qui concerne les canaux 2 5- 10 Pm, 2 10- 15 p 
et 2 20 Pm, les écarts moyens sont significatifs. 
Tableau 4.6 Écart moyen entre les lectures des deux compteurs de Hach (protoype I) en 
fonction de la taille des particufes contenues dans l'eau bute, essai du 
i 9/9/9 6 
1 Nombre moyens de particules 1 
K P ~ )  Écart moyen*** 
Taille de canal (pm) Compteur A* Compteur B** f%) 
* Lecture A 
** Lecture B 
*** Écart moyen = (Lecture A - Lecture B) I (Moyenne de lecture A & B) x 100 
4.4.1.5 Vérification de la précision de la mesure de la taille et du nombre de 
particules 
Les résultats des essais avec l'eau filtrée et avec l'eau brute montrent un écart important 
entre les résultats obtenus par les deux types de compteur (Hach et HiadRoyxo). Les 
véritables concentrations de particules de ces eaux ne sont pas connues. Par conséquent, 
compte tenu des résultats observés, il n'est pas possible de déterminer lequel de ces 
appareils est le plus précis. 
être utilisées directement. Elles sont également disponibles en concentration connue en 
particules. Il faut noter que ces dernières sont pius coûteuses. 
4.4.1.6 Protocole expérimental de la vérification de la précision de la mesure de la 
taille et du nombre de particdes 
Cette section décrit le protocole utilisé pour vérifier la précision de la mesure de la taille 
et du nombre de particules. 
Matériel 
Les éléments suivants sont nécessaires : 
a. compteur de particules de type en flux continu 
b. suspensions contenant des sphères en polymère de la même taille ou de plusieurs 
tailles. Ce type de suspension est disponible dans le commerce. 
c. système de transport (pompe, conduites, etc.) 
d. eau propre qui doit contenir très peu de particules. Le nombre de particules dans cette 
eau doit être plus petit que 2% du nombre des plus petites particules contenues dans la 
suspension utilisée pour cette.procédure. 
e. agitateur magnétique 
f. barre magnétique 
filtre; si l'eau propre est préparée sur le site, les mailles du tamis doivent être 
inférieures à 10% de la taille de la plus petite sphère contenue dans la suspension 
standard 
solution nettoyante : lave glace, etc. 
hydroxyde de sodium (une solution de IO% est préparée) 
eau déminéralisée (si l'eau propre est préparée sur le site) 
contenant de 4L (préférablement en verre) 
pipettes et un ballon volumétrique selon le volume de la suspension préparé. 
Les suspensions standard (EZY-CAL~~ Particle size standards, Duke Scientific 
Corporation, Pa10 Alto, CA) ont été utilisées dans ce protocole expérimental. Ces 
produits sont des suspensions contenant de petites sphères en polymère avec une 
concentration connue de 2000 (&IO%) particules/ml. Ils sont fournis dans des bouteilles 
de 100 mL. Le diamètre des sphères est certifié avec les méthodes d'étalonnage 
développées par NIST (National Institute of Standards and Technology). Puisque ces 
suspensions sont coûteuses (150$ US/lûû mL), elles ont été diluées avec des eaux sans 
particules (eau propre). 
Les petites sphères injectées ont deux tailles différentes: 
5 pm (diamètre moyen certifié: 5,007pm + 0,038 p); pour une concentration connue 
de cette taille de particules, un compteur bien calibré compte 50% des particules dans 
le canai inférieur ou égaI à 5,007pm et 50% des particules dans le canal supérieur ou 
égd à 5,007pm (Hargesheimer et a%, 1992). 
10 pm (diamètre moyen certifié:9,975 pm + 0,061 pm); un compteur bien calibré 
compte de la même façon que pour les particules de 5 Pm, mais ceci pour une taille de 
9,975- 
La composition des suspensions est décrite au tableau 4.7. 
Tableau 4.7 Composition et concentration en poids des suspensions standard utilisées 
"EZY-cP" @uke Scientific Corporation, Pa10 Alto, CA) 
Pour la préparation de l'eau propre, une eau déminéralisée et filtrée (0,22 Pm, 
~ i l l i ~ ~ ~ ~ l u s ,  MiIlipore, ONT, CANADA) au laboratoire de chimie du Département 
génie CGM (section environnement) à  é école Polytechnique a été utilisée. 
Composant 
Sphères polymères solides 
(poI ys tyrène ou polystyrène DVB ) 
Eau 
Dispersant 
Concentration en poids (%) 




Le protocole expérimental développé comprend 2 étapes : la préparation de I'eau propre 
(si nécessaire) et les essais avec des suspensions standard. Toutes les précautions doivent 
être prises afin de minimiser les risques de contamination de la suspension standard. Ce 
protocole est applicable à tous les compteurs de particules de type en flux continu et en 
cuvéeffiux continu. Il permet également la vérification de plusieurs compteurs de 
particules de manière simultanée. 
Étape 1 : préparation de I'eau proare 
L'objectif est de préparer une eau avec un compte de particules inférieur à 2% du compte 
des plus petites particules contenues dans la suspension standard utilisée (ASTM, 1996). 
L'eau préparée servira à rincer la verrerie, les conduites et les compteurs. Les résultats 
obtenus à cette étape déterminent également l'interférence des circuits électriques (bruit 
de fond) avec la mesure du nombre de particules. Une concentration de particules 
inférieur à 60 particules/rnL (ANSI, 1990) indique que le bruit de fond n'interfere pas 
avec les comptes de particules. L'eau préparée pourrait également être utilisée pour diluer 
des suspensions standard. L'eau de source utilisée doit être déminéralisée. 
12. nettoyer les compteurs et les conduites avec une solution nettoyante (lave-glace Rust 
~ernover@,etc.); 
13. rincer les compteurs et les conduites avec l'eau du robinet; 
14. rincer les compteurs et les conduites avec l'eau filtrée de I'étape 9; 
15. vérifier les débits des compteurs; 
16. alimenter les compteurs avec de I'eau filtrée de I'étape 7 et continuer la filtration en 
circuit fermé jusqu'à ce qu'un compte de particules inférieur à 2% du compte des plus 
petites particules contenues dans la suspension utilisée soit atteint; 
17. rincer la verreriea de l'étape 8 avec I'eau propre préparée à l'étape 16. 
Étape II : essais avec des suspensions standard 
Les suspensions contenant des petites sphères peuvent être utilisées directement sans 
dilution dépendant du volume disponible. Elles peuvent également être diluées avec une 
eau propre. Duke Scientific Corporation (Palo Alto, CA), un des fabricants de ces 
produits, recommande de les utiliser directement, mais comme ces suspensions sont 
coûteuses, elles ont été diluées avec de I'eau propre selon le protocole décrit 
précédemment. 
Les étapes de la procédure suivie sont : 
1. sélectionner les tailles de particules à vérifier ; 
2. déterminer si une seule ou de plusieurs tailles sont vérifiées à la fois ; 
4.4.17 Résultats d'application du protocole expérimental modifié 
La figure 4.32 présente les concentrations de particules dans I'eau propre. Ces valeurs 
étaient stables et constantes pendant les trois dernières heures de filtration et cela pour les 
trois essais effectués. 
On voit sur la figure 4.32 que, selon le compteur HiadRoyco, I'eau préparée contient 
environ 7 particules/mL au total (2 2 pm), tandis que, pour le compteur Hach, elle 
contient environ 67 particules/mL (2 2 pm). La lecture élevée du compteur Hach pourrait 
être due à l'interférence du bruit de fond sur la mesure du nombre de particules, à la 
dérivation du seuil de détection du compteur ou au mauvais fonctionnement du compteur. 
Comme il est mentionné au paragraphe 1.3.4.3, le nombre de particules augmente lorsque 
leurs tailles diminuent. Le nombre de particules plus grandes que 15 pm mesuré par le 
compteur Hach est d'ailleurs beaucoup plus élevé que celui des particules ayant une taille 
se situant entre 5 et 15 Pm. Il est donc probable que le compteur Hach (prototype I) ne 
fonctionne pas correctement. Le bon fonctionnement d'un compteur dépend de plusieurs 
facteurs tels que l'optique, l'étalonnage, le seuil de détection et le logiciel d'acquisition et 
de traitement de données. 
25-10 210-15 
Canal (pm) 
1 E Hach (prototype 1) El Hiac/Royco ( 
Figure 4.32 Résultats des comptes de particules avec de I'eau purifiée, essai du 4/01/97, 
température de I'eau : 15' C 
De l'eau propre préparée a été utilisée pour diluer les suspensions standard. Les essais 
avec ces suspensions se sont déroulés en deux étapes. Dans la première étape, ia 
suspension standard contenant des sphères de 5 pm est ajoutée à I'eau propre. Dans la 
deuxième étape, celle contenant des sphères de 10 pm est ajoutée à la suspension diluée 
de l'étape 1. Donc pour la deuxième étape, I'eau contient des particules standard de 5 pm 
et 10 pm. 
Le logiciel " ~ c c u c o u n t ~ ~ "  utilisé avec les compteurs HiacLUoyco peut supporter 
seulement 4 canaux. Les gammes de taille de canaux de ces compteurs sont fixées par le 
fabricant. Toutefois, le changement de ces gammes peut être effectué par un opérateur 
spécialisé. Pour les essais avec les suspensions standard, le nombre de canaux n'a pas été 
modifié. Les gammes de tailles des canaux demeurent à 2 2 Pm, 2 5 pm, 1 10 Pm, et 2 15 
p. Les comptes différentiels (exemple : 2 2-5 pm) sont calculés par le logiciel. Le choix 
limité du nombre de canaux est un inconvénient lorsqu'on veut déterminer la précision de 
Ia mesure d'un compteur. 
Dans le cas des compteurs Hach, la procédure du choix et du changement de la gamme de 
tailles des canaux sont simples. Pour les essais avec les suspensions standard, 15 canaux 
ont été choisis. Les gammes de tailles fixées sont : 2 2-3 pn, 1 3 4  p, r 4-5 pm, 2 5-6 
Pm, 26-7 p. 27-8 pm, 28-9 Pm, 29-10 pm, 2 10-11 Pm, 2 11-12 Pm, > 12- 13 p, 
5 13-14 p, 2 14-15 Pm, 2 15-20 pm, et 2 20 Pm. Un vaste choix au niveau du nombre 
de canaux rend facile la détermination de la précision avec des suspensions standard. 
Iniection de Ia suspension contenant des sphères de 5 urn 
La suspension contenant des particules de 5 pm de diamètre est diluée. Le taux de 
dilution est de 1/11,56. Selon les calculs, la suspension contient 173 CPT/rnL (k 10%) de 
particules de 5 pm plus les particules contenues de l'eau propre préparée. Les 
concentrations de particules de ces dernières sont différents pour chaque compteur (figure 
4.32). Afin de vider et de rincer les compteurs contenant déjà de I'eau propre, les 
effluents des compteurs ont été dirigés 5 l'égout pour les premières 2 minutes de 
l'alimentation avec la suspension standard. 
Pour éviter la formation de bulles d'air, les conduites des affluents des compteurs ont été 
installées au fond de la bouteille contenant la suspension diluée. Les conduites des 
effluents ont été placées au-dessus de la surface de la suspension s'écoulant à la surface 
de la paroi de la bouteille. Une alimentation en circuit fermé a été appliquée pendant une 
période d'une heure et 10 minutes. Durant les essais, la formation d'une couche de 
mousse qui augmentait avec le temps, a été observée. Les figures 4.33 et 4.34 illustrent 
les résultats de ces essais pour les deux types de compteur. 
1 Concentration injectée: =173 cpt/ml (+ 10%) de 1 
1-1 5 pm + particules de I'eau propre mesurées et 1- 
I comptées par le compteur HiadRoy0 (= 7 CpVmL) 
Temps cumulé (hh:mm) 
Figure 4.33 Résultats du comptage de particules avec le compteur HiacLUoyco pour la 
suspension standard de 5 Pm, essais du 14/01/97, température de la 
suspension : 15" C, nombre de particules de I'eau propre : = 7 particules/mL 
Concentration injectée: =173 cpc/ml (I 10%) de 5 pm + particules 
de l'eau propre mesurées et comptées par le compteur prototype 1 de 
Temps cumulé (hh:mm) 
/ - > ~ - 3 ~ r n  +>3-4pm - >4-5pm * > 5 - 6 p r n  +>6-7pm / 
Figure 4.34 Résultats du comptage de particules avec le compteur Hach (prototype I) 
pour la suspension standard de 5 Pm, essais du 14/01/97, température de la 
suspension: 15' C, nombre de particules de l'eau propre : = 65 
particuleshL 
Ces figures révèlent que, les concentrations mesurées sont beaucoup plus élevées que la 
concentration injectée dans le cas des deux types de compteurs. De plus, la concentration 
des plus petites particules a tendance à augmenter avec le temps. Cette augmentation est 
probablement causée par la formation de bulles d'air dans la suspension de recirculation. 
La figure 4.35 présente les concentrations de particules obtenues 30 minutes après le 
démarrage du comptage d'une f a ~ o n  comparative. Le logiciel " ~ c c u c o u n t ~ ~ "  utilisé pour 
les compteurs Hiac/Royco peut supporter seulement 4 canaux. Sur la figure 4.35 les 
résultats obtenus avec les compteurs Hach (15 canaux, voir la figure 4.34) sont exprimés 
selon les canaux du compteur Hiac/Royco. 
- 
1 concentration injectée: = 173 CPT/mi (I 10%) de 
5 pm + particules de l'eau propre (HiadRoyco: 
== 7CPT/mL et prototype 1 de Hach: = 67 CPT/m t) 
r 2-5 L 5-10 2 5-10 1 1 5  
Canal (pm) 
[ m ~ a c h  (prototype 1) UHiadRoyco 1 
Figure 4.35 Résultats du comptage de particules avec le compteur Hach (prototype I) et 
le compteurs Hiac.oyco pour la solution standard de 5 Pm, essais du 
M/O 1/97' température de la suspension : 15' C 
Les causes potentielles de cette surestimation importante sont multiples : la 
contamination, l'influence des bulles d'air, le mauvais fonctionnement des compteurs 
eux-mêmes. Toutes les précautions ont été prises afin de minimiser la contamination, ce 
n'est donc probablement pas la cause des erreurs. Par ailleurs, les suspensions standard 
contiennent 0,1% de dispersant, qui, en raison du mélange pour obtenir une suspension 
homogène pourrait favoriser la production de bulles d'air. De la mousse a été observée à 
la surface de la suspension. Pourtant, la nécessité d'enlever les bulles d'air n'est pas 
mentionné par le fabricant de la suspension standard. L'écoulement en circuit fermé 
pourrait aussi avoir une contribution à la production des bulles d'air et la formation des 
mousses, malgré toutes les précautions prises lors du montage du système. Ces 
phénomènes n'ont pas été observés lors de la préparation de l'eau propre en circuit fermé, 
en absence de dispersant. 
Injection de la suspension contenant de sphères de 10  un 
La suspension utilisée a été laissée au repos pendant une période de deux heures, pour 
que la couche de mousse formée disparaisse. Les sphères de 10 prn ont été ajoutées dans 
cette suspension. La suspension finale contenait alors environ 173 (?IO%) particules d'un 
diamètre de 5 pm/rnL, environ 1 19 (*IO%) particules de 10 prn/rnL et les particules de 
l'eau propre. Les compteurs ont été alimentés avec cette suspension toujours en circuit 
fermé. La formation d'une couche de mousse a été également observée. La figure 4.36 
présente les comptes de particules obtenus 30 minutes après le démarrage du comptage 
comparatif. 
l Y"" l 
Figure 4.36 Résultats du comptage de particules avec le compteur Hach (prototype I) et 
le compteur HiacRoyco pour la suspension contenant des particules de 5 
p et de 10 Pm, essais du l4/O 1/97, température de la suspension : 15' C 
Comme on le constate à la figure 4.36, la concentration totale cumulative mesurée est 
plus élevée que la concentration théorique. Les causes potentielles de cette surestimation 
sont soit I'influence des bulles d'air ou bien le mauvais fonctionnement des compteurs 
eux-mêmes. Les résultats obtenus par les deux compteurs sont significativement 
différents. On doit donc analyser les résultats individuellement pour chaque compteur et 
vérifier les causes de la surestimation. 
Water and Wastewater (APHA et al., 1994) recommandent le traitement aux ultrasons. 
Ces appareils enlèvent les bulles d'air produites dans les suspensions contenant des 
particules. Cette méthode permet également de séparer les particules, si elles sont collées 
les une aux autres. Cette méthode n'augmente pas le risque de contamination. La 
bouteille contenant la solution est simplement placée dans le bain à ultrasons. 
4.4.1.9 Conclusions et recommandations de la phase I 
Com~araison de la technolopie des compteurs de particutes 
Les compteurs Hiac/Royco offrent une technologie plus avancée du point de vue du 
système de détection que ceux de Hach. Le tableau 4.8 résume la comparaison de la 
technologie des compteurs de particules utilisés dans le cadre de ce projet. 
Tableau 4.8 comparaison de la technologie des compteurs de particules Hach et 
Hiac/Royco 
1 Définition des canaux (pm) I 
Taille (pm) 
i Tamis (prn) 1 800 
Compteur Hach Compteur 
HiadRoyco 
2 2-800 2 2-400 
1 Résolution 1 RO%àlOpm 1 < 1 0 % à 5 p n  
I Affkhage local des informations sur les comptes de ~articules. débit, etc. Non Oui 
Calcul de concentration de particules en fonction 
du débit 
Indicateur d'humidité 
Comparaison des loeiciels d'acquisition et de traitement de données 
Concentration maximale en particules (CPT/mL) 
Le logiciel ~ ~ u a - ~ i e w ~  (utilisé pour les compteurs Hach) est plus flexible que 
~ c c u c o u n t ~ ~  aux niveaux de l'option du nombre de canaux, de la possibilité d'analyser 
les données directement sans avoir à les exporter dans un autre logiciel et l'exportation 
des données vers un autre logiciel de type tableur commercial. Toutefois, le nombre de 
canaux offert par le logiciel de compteur HiaciRoyco (4 canaux) est suffisant pour les 
applications en eau potable. Le nombre de canaux est important seulement lorsqu'on veut 
Non 
Non 







12 000 & 18 000 
particules/mL 
compteur avec une suspension contenant particules 
Toutefois, un nouveau logiciel développé par la compagnie B R  peut remplacer le logiciel 
" ~ c c u c o u n t ~ "  sans avoir à effectuer des modifications au niveau des compteurs. Il faut 
mentionner que ce nouveau logiciel n'a pas été évalué dans le cadre de ce travail de 
recherche. 
Précision de la mesure et du compta~e des compteurs 
Les résultats des essais avec différents types d'eau montrent que les lectures sont 
différentes d'une maque de compteur à l'autre. L'écart entre les lectures change avec la 
quaiité de I'eau et la taille des canaux. Lors de Ia comparaison des lectures de compteurs 
de la même marque, alimentés avec la même eau, un écart moyen atteignant jusqufà 15% 
a été observé. Cet écart est élevé car, l'écart recommandé dans la littérature est de 10% 
(Goldgrabe-Brewen, 1996). 
Influence des bulles d'air 
Les résultats des essais avec des suspensions standard ont montré que les bulles d'air 
produites lors du mélange influencent significativement les comptes de particules. Le 
nombre de bulles d'air augmente également avec la circulation de la suspension en circuit 
fermé. Les résuitats obtenus ne sont donc pas fiables. Par conséquent, les bulles d'air 
produites doivent être enlevées. 
4.4.2 Phase n 
Cette phase vise à reprendre les essais de la phase 1 avec le compteur prototype II de Hach 
et les compteurs Hiac/Royco. Le compteur prototype II de Hach a été fourni et installé par 
la société John Meunier Inc. Le prototype II est neuf et possède les mêmes spécifications 
que le prototype 1. Les compteurs de particules H i a c ~ o y c o  qui ont éte utilisés dans la 
phase 1, sont également utilisés durant la deuxième phase. Étant donné que nous ne 
disposions que d'un seul compteur Hach (prototype II), une seule série de lectures pour 
cette marque est effectuée. Cependant, dans cette phase, les lectures entre deux marques 
seront comparées. Le protocole expérimentai développé à la phase 1 pour la vérification 
de la précision de la mesure de la taille et du nombre des particules a été modifié et testé. 
Les résultats d'application du protocole modifié sont présentés à la section 4.1.2. Les 
avantages ainsi que les inconvénients de ce protocole y sont également discutés. 
Le protocole pour vérifier la précision de la mesure de la taille et du nombre des 
particules proposé par la compagnie Hach a été mis à essai durant cette phase. La 
vérification a été effectuée par le personnel de la société John Meunier Inc. à l'usine de 
filtration Atwater. Les résultats de ces essais ainsi que les avantages et les inconvénients 
de ce protocole sont exposés à la section 4.1.2.6. 
4.4-2.1 Reprise des essais 
Les essais effectués avec de I'eau brute coagulée à la phase 1 ont montré que les flocs 
peuvent encrasser les compteurs, les conduites d'alimentation et les tamis. Par 
conséquent, aucun essai additionnel n'a été effectué avec de I'eau brute coagulée. Les 
essais ont tous été réalisés avec de I'eau filtrée. 
Les figures 4.37 à.4.41 présentent les résultats obtenus pour les comptes cumulatifs (2 2 
p) et les comptes différentiels (2 2-5 Pm, 2 5- 10 Pm, 2 10- 15 pm et 2 15 pm). Les pics 
et les changements de concentration observés sur la courbe de concentration des 
particules sont dus aux lavages automatiques du filtre, au type et à la dose du coagulant et 
de I'aide coagulant injectés. L'injection du coagulant (Femclear : 3,25 mg/L) et de l'aide 
coagulant (Percol LT 35) à l'eau brute de l'usine Atwater a débutée une heure après la 
maturation du filtre-pilote. Le filtre a été lavé automatiquement après 21 heures 
d'injection du coagulant et de I'aide coagulant. Il faut mentionner que le filtre-pilote 
Atwater est lavé automatiquement lorsque la perte de charge atteint 2'30 m ou après 200 
heures de filtration. Le filtre est lavé en injectant de I'eau et de I'air par le fond pendant 
environ 33 minutes. L'injection du coagulant et de I'aide coagulant a débuté 
immédiatement après le lavage automatique. Le deuxième cycle de filtration a duré 15 
heures. L'injection de I'aide coagulant, Percol LT 35 a été arrêtée après 43 heures. 
Coagulation 
Femclear: 3,25 mg/L 
Percol LT35: 1 mg/L 
Temps cumulé (h) 
[- Hach (prototype I 1) + ~ i a d ~ o ~ c o  1 
Figure 4.38 Comptes différentiels des particules de 2 2-5 prn/rnL dans l'eau filtrée, essai 
du 24/4/97, température de l'eau : 6' C 
Coagulation 
Femclear: 3.25 mg/L Arrêt du 
PercoI LT35: 1 mg/L Percol LT35 
Lavage 
- 
Temps cumulé (h) 
Figure 4.39 Comptes différentiels des particules de 2 5- 10 pm/rnL dans 
essai du 24/4/97, température de l'eau : 6" C 
40 45 
l'eau filtrée, 
Fem-clear: 3.25 mgfL 
Percol LT35: 1 mgll 
Temps cumulé (h) 
1 -t- ~ a c h  brototwe II) -+ HiadRovco 1 
Figure 4.40 Comptes différentiels des particules de 2 10- 15 pLmlmL dans l'eau filtrée, 
essai du 24/4/97, température de l'eau : 6' C 
Arrët du 
V) Ferrîclear. 3,25 mgiL 
%3 Percol LT35: 1 mg/L 
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Temps cumulé (h) 
Hach (prototype Il) + HiadRoyco 1 - p-- 
Figure 4.41 Comptes cumulatifs des particules de 2 15 p m h L  dans l'eau filtrée, essai 
du 24/4/97, température de l'eau : 6' C 
Les résultats des essais avec de l'eau filtrée montrent que les lectures des deux compteurs 
pour les particules plus grandes que 2 2 pm sont semblables. Cependant, compte tenu des 
résultats observés, il n'est pas possible de prédire et d e  déterminer la précision de la 
mesure de la taille et du nombre de particules et du comptage des compteurs utilisés. Par 
conséquent, des essais avec une eau dont la concentration en particules est connue, 
doivent être effectués. 
4.4.2.2 Modification du protocole expérimental développé à la phase 1 
Durant cette phase, afin de supprimer les facteurs pouvant fausser les lectures, le 
protocole expérimental de vérification de la précision de la mesure de la taille et du 
nombre de particules développé dans la phase 1 a subi deux modifications majeures. La 
première modification a pour but d'enlever les bulles d'air en utilisant un bain à 
ultrasons. Les ultrasons émis par l'appareil servent également à la séparation des 
particules, si ces dernières s'aggloméraient. La deuxième modification est au niveau de 
l'utilisation directe des suspensions standard. Aucune dilution n'a alors été effectuée. 
4.4.2.3 Version modifiée du protocole expérimental de la vémcation de la précision 
de la mesure de la taille et du nombre de particules 
Cette section décrit le protocoIe utilisé pour vérifier la précision de la mesure de la taille 
et du nombre de particules. 
eau pour le compteur Hach a été d'environ 650 W m i n  et celui pour le compteur 
HiadRoyco a été d'environ 250 mUrnin. 
Protocole expérimental 
Il faut d'abord sélectionner les tailles de particules à vérifier. Ensuite, on doit déterminer 
si une ou plusieurs tailles de particules doivent être vérifiées à la fois. Le volume 
nécessaire de la suspension est calculé en fonction du nombre de compteurs utilisés, le 
volume de compteurs, les conduites à travers lesquels la suspension doit passer. Il faut 
également prévoir un volume pour le rinçage des compteurs. Le volume de suspension 
nécessaire cdculé doit être commandé à un fabricant de ce type du produit 
Le protocole expérimental est constitué de 2 étapes : la préparation de l'eau propre (si 
nécessaire) et les essais avec des suspensions standard. Toutes les précautions doivent 
être prises afin de minimiser les risques de contamination de la suspension. L'eau utilisée 
pour la préparation de Veau propre et celle la suspension contenant des sphères doivent 
être à la température ambiante. Il en est de même pour la réalisation des étapes du 
protocole. Ce protocole est applicable à tous les compteurs de particules de type en flux 
continu et en cuvéelflux continu. Il permet également la vérification de plusieurs 
compteurs de particules de manière simultanée. 
Étape 1 : préparation de l'eau propre et vérification de l'interférence du bmit de 
fond -
L'objectif est de préparer une suspension contenant moins de 2% du nombre des plus 
petites particules contenues dans la suspension utilisée (ASTM, 1996). L'eau utilisée doit 
être déminéralisée. La filtration de I'eau se fait en circuit fermé. Les compteurs sont 
également alimentés en circuit fermé avec l'eau de la filtration, ce qui permet 
I'observation de son compte de particules. La préparation de I'eau propre (en circuit 
fermé), et I'aiimentation des compteurs (en circuit fermé) avec cette eau permet un 
nettoyage et un rinçage automatique des conduites et des compteurs. Les résultats obtenus 
à cette étape déterminent également, si les circuits électriques (bruit de fond) inteferent 
avec les comptes de particules. Un compte de particules inférieur à 60 particules/mL 
(ANSI, 1990) indique que le bruit de fond n'interfere pas avec les comptes de particules. 
Dans cette procédure modifiée, l'étape du nettoyage du contenant avec la solution de 10% 
d'hydroxyde de sodium est éliminée, car le contenant du fabricant de la suspension 
standard est utilisé. 
Les étapes suivies pour la préparation de I'eau propre sont : 
1. laver le contenant avec un savon pour la verrerie de laboratoire; 
2. rincer le contenant avec I'eau déminéralisée la plus propre disponible; 
2. nettoyer les compteurs et les conduites avec une solution nettoyante; 
3- rincer les compteurs et les conduites avec l'eau du robinet ;: 
4. alimenter les compteurs avec l'eau propre. Cette eau doit contenir une concentration 
totale de particules inférieure à 2% de la concentration des petites particules 
contenues dans la suspension utilisée. Par ailleurs, l'eau propre commerciale doit 
contenir moins de particules que la concentration maximale spécifiée par le 
fournisseur. 
Si la concentration totale de particules de l'eau (pour tous les deux types d'eau) ne baisse 
pas sous 60 particuIes/ml (Hargesheimer et al.. 1992)' le bruit de fond interfere avec les 
comptes de particules. 
Étar>e II : essais avec des suspensions contenant des sphères standard 
Les étapes de la procédure sont : 
1. I'arrêt de l'alimentation des compteurs avec de l'eau propre ; 
2. la vidange des compteurs et des conduites s'ils contiennent encore de l'eau propre ; 
3. I'application des instructions du fabricant de la suspension ; 
4. la séparation des particules contenues dans la suspension standard et l'enlèvement des 
bulles d'air à l'aide d'un bain à ultrasons pendant 30 seconds (Hargesheimer et al., 
1992)' sauf si exécuté à l'étape selon les indications du fabricant du produit ; 
5. le mélange de la suspension à l'aide d'un agitateur magnétique durant l'essai ; 
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l'alimentation des compteurs avec la suspension standard et I'envoi de l'effluent des 
compteurs (pour les fins de rinçage) à l'égout pendant quelques minutes : 
la vérification du débit des compteurs pendant le rinçage ; 
l'évacuation de I'effluent des compteurs dans le contenant de la suspension standard 
(circuit fermé). Couvrir le contenant avec une pellicule de plastique propre ; 
l'alimentation des compteurs avec la suspension standard en circuit fermé jusqu'à ce 
que les nombres de particules soient stables (une variation maximal environ 1% de la 
concentration en particules de la suspension d'alimentation est tolérée). 
4.4.2.4 Résultats obtenus avec le protocole expérimentai modifié 
Le protocole modifié a été utilisé le 10 juillet 1997 à l'usine de filtration Atwater. Un 
bain à ultrasons (Branson, Shelton, Conn.) a permis d'enlever les bulles d'air et de 
séparer les sphères agglomérées. En ce qui concerne, les suspensions contenant les 
sphères standard en polymère (tailles et nombre de particules connus), la compagnie 
Duke Scientific Corporation (Palo Alto, CA) a récemment développé une suspension 
contenant des sphères de deux tailles différentes. Ce produit "Multirnodal CC22ûû-Mol" 
a été développé pour être utilisé dans les usines de traitement d'eau potable munies de 
compteurs de particules. Afin d'éviter la dilution de la suspension, le fabricant nous a 
fourni la suspension dans un contenant de 3 litres. La suspension contient des sphères de 
3 pm et de 10 pm de diamètre avec un coefficient de variance inférieur à 2,0%. La 
concentration de ces sphères sont respectivement 2000 (flO%) et 200 (eO%) 
de cette suspension est différente de celle utilisée lors de la première phase. L'utilisation 
d'un bain à ultrasons est exigée par le fabricant. Ce point a été tout récemment ajouté au 
mode d'emploi du produit. Cependant, le fabricant n'a rien spécifié quant au type du 
contenant de produit, mais son matétiel semble être en polymère de genre polyéthylène. 
Le mode d'emploi de ce produit est présenté à l'annexe II. 
Un volume d'environ 250 ml de cette suspension (de 3 litres) a été utilisé dans le 
protocole expérimental de la compagnie Hach. Il faut mentionner qu'avant ce 
prélèvement, toutes les recommandations spécifiées par le fabricant ont été 
scrupuleusement respectées. La composition de "Multimodal CC2200-MOI" est décrite 
au tableau 4.9. 
Tableau 4.9 Composition et concentration en poids des suspensions contenant des 
sphères standard utilisées "MuItimodal CC2200-MO 1 " (Duke Scientific 
Corporation, Palo Alto, CA) 
I ~ o r n ~ o s a i t  I Concentration en poids (9%) I 
- 
Sphères solides en polystyrène 
Eau 
Dispersant (si présent) 
Agent de conservation (si présent) 
peu de particules. L'American National Standards Institute (1990) définit l'eau propre 
comme suite : c'est une eau qui contient moins de 1% du nombre des plus petites 
particules contenues dans la suspension standard utilisée. L'ASTM (1996) recommande. 
pour I'eau propre, une concentration de particules inférieure à 2% de la concentration de 
particules contenues dans la suspension utilisée. 
Le contenant utilisé pour la préparation de l'eau propre est lavé avec un savon pour la 
verrerie de laboratoire. Ensuite il est rincé avec de I'eau déminéralisée et filtrée (0,22 p, 
~ i l l i ~ ~ ~ l u s ,  MiIlipore, ONT, CANADA). La concentration totale de particules de I'eau 
propre est de 7 particules/mL quand mesuré par le compteur HiadRoyco et de 12 
particules/mL par le compteur de Hach. Ces comptes de particules n'ont plus baissé et 
étaient stables pendant 2 heures. Rappelons que l'objectif était de préparer une eau avec 
une concentration de particules inférieure à 2% de la concentration des plus petites 
particules contenues dans la suspension utilisée, soit environ 4 particules/mL. On note 
également une grande différence entre les comptes de particules de l'eau purifiée à l'étape 
1 et II pour les mesures effectuées par les compteurs prototypes 1 et II (prototype I : 67 
particules/rnL). 
Après l'étape de la préparation de I'eau propre et la vérification de l'interférence du bruit 
de fond, un essai avec la suspension contenant des sphères standards "Multimodal" a été 
effectué (étape II du protocole). Les figure 4.42 et 4.43 illustrent les résultats obtenus par 
les deux compteurs. Durant cet essai, la conduite d'alimentation des compteurs 
Hinc/Royco a été coincé dans la tête de la pompe utilisée. Nous avons donc été obligés 
d'arrêter I'dimentation du compteur HiadRoyco et de régler le problème. 
À l'observation des figures 4.42 et 4.43 on constate que les nombres de particules, surtout 
pour les petites tailles, augmentent lentement avec le temps et qu'ils se stabilisent 1 heure 
et 45 minutes après le démarrage du comptage des particules. De plus, les compteurs des 
deux marques affichent dans le temps la même tendance pour l'augmentation et la 
stabilisation des comptes. Toutes les étapes du mode d'emploi spécifiées par le fabricant 
du produit, sauf l'étape 3, ont été suivies. I1 faut aussi mentionner que le produit a été 
utilisé avant sa date d'expiration. Donc, théoriquement, les nombres de particules 
devraient être constants dès le début du comptage. L'augmentation des comptes de 
particules qui a été observée peut être due à la qualité de la suspension, étant donné que 
ce phénomène est observé pour les deux compteurs. Comme on le constate au tableau 4.9, 
la suspension utilisée ne contenait pas de dispersant. En absence de dispersant, il est 
possible que les sphères aient été adsorbées sur la paroi de la bouteille contenant la 
suspension ou qu'elles aient été agglomérées les unes après les autres. Il est aussi possible 
que la période de traitement aux ultrasons spécifiée par le fabricant (30sec) ne soit pas 
suffisante. Une période de traitement aux ultrasons de 5 minutes est recommandée par 
I'ASTM (1996) dans Ie cas d'étalonnage des compteurs de particules. 
Figure 4.43 Résultats du comptage de particules avec le compteur Hach (prototype II) 
pour la suspension contenant des sphères de 3 et 10 pm avec des 
concentrations respectives de 2000 (&20%) et 200 (-0%) particules/mL 
(Multimodal), essai du 10/9/97, température de la suspension : 19' C 
Compte tenu de la limitation des compteurs HiadRoyco au niveau du choix de canaux (4 
canaux avec le logiciel " ~ c c u c o u n t ~ " ) ,  la vérification de la précision de la mesure avec 
la suspension standard utilisée (contenant des sphères de deux tailles) n'a pas été possible 
(voir figure 4.42). Par ailleurs, le choix de 15 canaux pour les compteurs Hach permet de 
vérifier la précision de la mesure. Étant donné que la résolution des compteurs Hach est 
de 20% pour des sphères ayant un diamètre de 10 pm (spécifiée par le fabricant), les 
canaux de 2 8-10 pm et de 2 10-12 pm ont été choisis. La même résolution est considérée 
pour les sphères de 3 pm. Deux canaux de 2 2,4-3 pm et de 2 3-3,6 prn ont été choisis les 
particules ayant un diamètre de 3 p m  Les autres canaux restant (1 1 canaux) ont été 
ajustés entre 2 2 et 2 15 Pm. 
En ce qui concerne la précision du comptage, un pourcentage d'incertitude élevé de 520% 
au niveau du compte de particules du produit "Multimodal" ne permet pas de vérifier la 
précision du comptage des compteurs de particules. Les figures 4.44 à 4.48 illustrent 
également les changements des lectures des deux marques pour les canaux de 2 2 Pm, 
2 2-5 Pm, L 5-10 Pm, 2 10-15 pm et 2 15 pm en fonction du temps. La figure 4.44 
démontre que, les lectures des deux compteur (après 1 heure et 45 minutes) correspondent 
au nombre total de 2200 (f20%) particules/mL, spécifié par le fabricant de la suspension 
standard. 
Problème de pompage 
Temps cumulé (hh:rnm) 
t ~+HiacEloyco +Hach (prototype Il) / 
Figure 4.44 Résultats des comptes cumulatifs de 2 2 Fm pour la suspension contenant 
des sphères de 3 et 10 pm avec des concentrations respectives de 2000 
(320%) et 200 (-0%) particules/mL (Multimodal), essai du L0/9/97, 
température de la suspension : 19' C 
Problème de pompage 
Temps cumulé (hh:mm) 
- -  - 1 + ~ i a c / ~ o ~ c o  tHach (prototype 11) 1 -- 
Figure 4.45 Résultats des comptes différentiels de 2 2-5 pm pour la suspension 
contenant des sphères de 3 et 10 pm avec des concentrations respectives de 
2000 (+20%) et200 (rr20%) particules/mL (Multimodal), essai du 10/9/97, 
température de la suspension : 19' C 
/ 
Problème de pompage 
Temps cumulé (hh:mm) 
+ HiadRoyco + Hach (prototype II) 
Figure 4.48 Résultats des comptes cumulatifs de 21 5 pm pmr ta suspension contenant 
des sphères de 3 et 10 p.m avec des concentrations respectives de 2000 
(S0%) etîûû (t3.0%) particules/mL (Multimodal), essai du 10/9/97, 
température de la suspension : 19' C 
L'observation de ces résultats permet d'affirmer que les mesures effectuées par ces 
compteurs ne correspondent pas aux tailles des sphères contenues dans la suspension 
d'alimentation. De plus, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de particules détectées 
dans le canal 2 15 Pm. Comme on le constate sur ia figure 4.48, le compteur Hach y 
classe environ 20 particules/mL alors que le compteur HiacLRoyco y classe 50 
particules/mL. Ces effets peuvent être les conséquences de l'agglomération de particules 
dans la suspension utilisée ou de l'impression des compteurs eux-mêmes. La figure 4.49 
présente la répartition des sphères en terme de taille, mesurée par les deux compteurs 
(comptes stabilisés) d'une manière globale et comparative. 
i l I ! I ! 
1 concentration injectée: I I I 
O 1 2  3 4 5  6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5  
Diamètre moyen (pm) 
1 + Hiac/Royco + Hach (prototype II) 
Figure 4.49 Distribution en taille des sphères contenues dans le produit "Multimodal", 
déterminée par les compteurs Hach (prototype II) et HiacAZoyco (4 canaux), 
essai du 10/9/97, température de la suspension : 19' C 
La figure 4.49 démontre clairement que, la limitation du choix au niveau du nombre de 
canaux (4 canaux) réduit la qualité de l'information fournie. La figure 4.50 illustre une 
répartition plus fine des comptes de particules déterminés par le compteur Hach 
(supportant 15 canaux). La comparaison entre ces données met en évidence le rôle joué 
par le nombre de canaux. En effet, plus ce nombre est grand et plus l'information est 
détaillée. Toutefois, il faut garder à l'esprit que ce facteur n'affecte en rien la précision 
des mesures réalisées. 
Tableau 4.10 Avantages et inconvénients du protocole développé 
Avantages 
Application à tous les types de 
compteurs de particules utilisés en eau 
potable 
Vérification simultanée de Ia 
précision de la mesure de la taille et 
du nombre de particules de plusieurs 
compteurs de particules 
Vérification de I'interférence causée 
par le bruit de fond en utilisant de 
l'eau propre 
AIimentation en circuit fermé permet 
l'homogénéisation de la suspension 
Inconvénients 
Volume requis de suspension standard 
important 
Montage spécifique pour 
l'écoulement en circuit fermé 
Nettoyage et rinçage des compteurs 
avec de l'eau propre 
4.1.2.6 Protocole de la vérification de la précision de la mesure de la taille et du 
nombre de particules proposé par la compagnie Huch pour le modèle 1900 
wpcTM 
Ce protocole n'est applicable qu'au compteur 1900 WPC de la compagnie Hach. Les 
étapes à suivre sont présentées à l'annexe EL En résumé ce protocole consiste en 
injection rapide et directe d'une suspension du type "Multi-Modal" (contenant des 
sphères de deux tailles différentes avec des concentrations connues) dans un détecteur 
alimenté avec de l'eau filtrée (S 500 particules/mL). Le volume de suspension requis à 
utiliser pour la suspension est très faible (environ 25 mL), ce qui constitue l'avantage 
majeur de ce protocole. Le nettoyage et le rinçage des compteurs et des conduites ne sont 
d'ailleurs pas nécessaires. Les mesures et les injections nécessitent une vigilance accrue 
de la part de l'analyste. Les tailles des sphères contenues dans la suspension injectée ne 
sont pas mentionnées dans le protocole. Cependant, l'ajustement des canaux à 2,O ; 5,O; 
7,O; 8,5; 11,s; 13; 15 et 20 pm est spécifié. 
Ce protocole a été mis en application deux fois le 9 septembre 1997 à l'usine de filtration 
Atwater. La vérification a été effectuée par le personnel de la société John Meunier. La 
suspension "Multimodd" (Duke Scientific Corporation, Palo Alto, CA) contenant des 
sphères de deux tailles de 3 et 10 pm (4 2,096) a été injectée. La concentration de ces 
sphères était respectivement de 2000 (GO%) et de 200 (-0%) particules/mL. La 
composition et le mode d'emploi spécifiés par le fabricant sont présentés au paragraphe 
4.1.2.4 et à l'annexe II. Toutes les étapes du mode d'emploi du produit ainsi que celles du 
protocole développé par la compagnie "Hach" ont scrupuleusement été suivies. Afin 
d'obtenir les résultats, les données du comptage doivent être transférées et traitées avec le 
logiciel Excel 5,O (étape 7 ou 8 du protocole). Les résultats obtenus sont présentés au 
tableau 4.1 1. 
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Tableau 4.12 Avantages et inconvénients du protocole de la vérification de la mesure et 




Volume nécessaire pour les 
suspensions standard très faible (25 
Rapidité 
Ne nécessite pas d'eau propre 
Inconvénients 
Applicable seulement au compteur 
1900 W P C ~  
Vérification d'un seul compteur à la 
fois 
Nécessité d'une vigilance accrue de la 
part de t'analyste 
Montage spécifique pour l'injection 
de la suspension 
Nécessité d'une suspension homogène 
4.4.2.7 Conclusions et recommandations de la phase II 
Les résultats des essais effectués à la phase II montre que les lectures des deux compteurs 
sont très semblables. Les écarts observés entre les lectures varient de 5 à 12% dépendant 
de la qualité de l'eau d'alimentation. La comparaison des résultats de la phase I et ceux de 
la phase II permet de conclure que la qualité de l'étalonnage ainsi que l'usure avec le 
temps a un effet important sur la précision de la mesure de la taille et du nombre de 
particules. Par conséquent les utilisateurs doivent vérifier périodiquement la qualité de la 
mesure et du comptage. Étant donné l'absence d'une méthode normalisée de vérification 
de la qualité, les utilisateurs et les fabricants des compteurs de particules devraient 
développer leur propre méthode. La compagnie Hach propose un protocole pour le 
modèle "1900 W P C ~ ~ " .  L'efficacité de ce protocole dépend de la qualité de la suspension 
standard injectée et de l'habilité de l'analyste. La méthode développée dans le cadre de ce 
projet est très effkace. Cette méthode permet de vérifier la précision de plusieurs 
compteurs de particules simultanément, car les appareils sont alimentés avec une même 
suspension. L'inconvénient majeur de ce protocole demeure l'important volume de 
suspension à utiliser et par ce fait même son coût très élevé, 
Les résultats de l'application de la méthode élaborée dans ce projet suggèrent que les 
mesures effectuées par les compteurs ne sont pas précises. Si les nombres totaux de 
particules (2 2 pm) mesurés par les deux compteurs restent dans l'intervalle de confiance 
des mesures spécifiées par le fabricant de la suspension, il n'en est pas de même pour la 
taille des sphères détectées. Il en résulte que, malgré la meilleure résolution du compteur 
Hiac~uyco, les deux marques affichent des précisions semblables. On peut conclure que, 
la technologie plus avancée de compteurs Hiac/Royco aux niveaux de la résolution, de 
l'affichage local des informations et du calcul de comptes de particules en fonction du 
débit ne joue pas un rôle important sur la précision des résultats. 
Il serait également souhaitable que le fabricant du produit Duke Scientific Corporation 
(Palo Alto, CA) améliore la précision du nombre de particules de ses suspensions. En 
effet, l'intervalle de confiance de 20% n'apparaît pas suffisante. De plus, il devrait 
améliorer la qualité de la suspension pour éviter l'agglomération des particules et limiter 
le potentiel d'adsorption des particules sur la paroi du contenant. 
Utilisation des compteurs de particules 
Les compteurs de particules sont beaucoup plus sensibles que les turbidimètres. Par 
conséquent, ils requièrent plus d'effort pour leur entretien et leur fonctionnement. Les 
résultats des essais réalisés dans le cadre de ce projet ont montré que I'eau coagulée 
encrasse les conduites et ta zone de détection de compteurs et rend les lectures non 
fiables. Lors de l'utilisation des compteurs de particules, Ies paramètres suivants doivent 
être étroitement surveillés : le débit et la concentration de particules dans I'eau 
d'alimentation. La qualité de la mesure de la taille et du nombre doit être vérifiée 
périodiquement. Étant donné qu'aucune méthode normalisée n'est encore mise au point, 
les utilisateurs et les fabricants des compteurs de particules devraient élaborer leur propre 
méthode. 
Méthodes de vérification de la qualité de la mesure de la taille et du nombre de 
Les résultats obtenus en utilisant la méthode développée dans ce projet attestent de son 
efficacité. L'utilisation d'un circuit fermé permet de vérifier la qualité de la mesure de la 
taille et du nombre de particules de plusieurs compteurs de particules de manière 
simultanée. Dans les cas où : a) la suspension utilisée n'est pas homogène; b) les sphères 
sont agglomérées ensembles; c) les sphères sont adsorbées sur la paroi, ce type 
d'alimentation permet la désagrégation des sphères contenues dans la suspension et 
l'homogénéisation de la suspension. L'inconvénient majeur de ce protocole est le volume 
de la suspension standard utilisée, car cette dernière est coûteuse. Les résultats obtenus 
avec cette méthode montrent que les mesures de la taille des particules ne sont pas 
précises. Cependant, les lectures de nombres cumulatifs sont assez précises. 
L'efficacité du protocole élaboré par la compagnie Hach pour son modèle 1900 wKTM 
dépend de la qualité de la suspension injectée et de la vigilance de l'analyste. Si à l'avenir 
on établit une norme du comptage de panicules, l'élaboration d'une méthode standard de 
la vérification de la qualité de la mesure serait indispensable. 
Comparaison des deux com~teurs de particules 
Comparaison de Ia technoIome des compteurs de particules 
Les compteurs HiacLUoyco ont un niveau technologique plus avancé pour l'affichage 
local des informations et pour le calcul de comptes de particules en fonction du débit. 
Comparaison des logiciels d'acauisition et de traitement de données 
Le logiciel ~ ~ u a - ~ i e w ~ ~  (utilisé pour les compteurs Hach) est plu s flexible que 
~ c c u c o u n t ~ ~  aux niveaux de : a) la possibilité de sélectionner un nombre plus grand de 
canaux ; b) la possibilité d'analyser les données directement sans avoir à les exporter dans 
un autre logiciel. Ii faut cependant souligner que, le nombre de canaux offert par le 
logiciel du compteur HiacLUoyco (4 canaux) est suffisant pour les applications en eau 
potable. Le nombre de canaux est important seulement lorsqu'on veut vérifier la précision 
de compteurs avec une suspension contenant de particules de plusieurs tailles. 
Précision de la mesure de la taille et du nombre de particules des deux compteurs 
Les résultats des essais effectués dans le cadre de ce projet montrent que, lorsque les deux 
compteurs sont bien étalonnés, ils affichent des résultats semblables pour les nombres 
cumulatifs. En ce qui concerne les comptes différentiels, classés en fonction de la gamme 
de tailles de canaux, leurs lectures sont Iégèrement différentes. Quant à la précision de la 
mesure avec les suspensions contenant des sphères standard, les deux marques 
s'équivalent et souffrent des mêmes lacunes. Il en résulte que malgré la meilleure 
résolution de compteurs Hiac/Royco, les deux marques affichent des précisions 
semblables. 
Impact de Ia  rése en ce de flocs 
Lors de la mesure du nombre de particules dans l'eau brute coagulée, les deux compteurs 
des deux marques s'encrassent, ce qui entraîne un dérivé des résultats. Le tamis plus fin et 
le débit plus faible des appareils HiadRoyco favorisent davantage l'encrassement. 
Recommandations 
Les résultats obtenus et les problèmes rencontrés dans ce projet confirment que les 
méthodes d'étalonnage de ces appareils devraient être améliorées 
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L'effet de la coagulation sur les concentrations de particules pour 3 différents cycles de 
filtration avec différentes conditions de fonctionnement sera présenté dans cette annexe. 
Les tamis utilisés, les débits d'alimentation, ainsi que les débits affichés et 
début et à la fin de chaque cycle de filtration avec coagulation sont décrits. 







fonction du débit affiché (étant mesuré par le débitmètre local) et comme les débits 
affichés de ce compteur-ci ne semblent pas être fiables, ces débits ne sont pas présentés 
CYCLE I 
Tableau 1.1 Conditions d'opération des compteurs de particules, essai du 10/10/96 
Début de la coagulation 
débit affiché sur le compteur 
( W m i n )  
Porosité du tamis utilisé (pm) 
Débit d'alimentation (mUmin) 
Débit à travers le détecteur spécifié par 




débit mesuré (mUmin) 
Fin de la coagulation 
débit affiché sur Ie compteur 




débit mesuré (mumin) 
Coagulant 
Durée de l'injection du coagulant 
Turbidité à l'eau brute 












Figure 1.1.1 Comptes 
coagulée 
Temps cumule (hh) 
1 -c ~ i a c / ~ o ~ c o  +Hach (prototype 1) ] 
cumulatifs des particules de 5 2 prn/rnL dans l'eau brute 
Hiacf Royco 
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Temps cumulé (hh) 




Temps cumulé (hh) 
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Fipre 1.I.V Comptes cumulatifs des particules de 2 15 pm/rnL dans I'eau brute 
coagulée 
CYCLE II 
Tableau 1.11 Conditions d'opération des compteurs de particules, essai du 16/10/96 
Hiac/Ryco Prototype 1 de 
Hach 
Porosité du tamis utiIisé (um) 
Débit dyaiirnentation (mUmin) 
Débit à travers 1e détecteur spécifié par 
le fabricant (mUmin) 
Température de I'eau 1 13" C 
Début de ta coagulation 
débit affiché sur le compteur 
( M n )  
débit mesuré (mUmin) 
Fin de la coagulation 
débit affiché sur le compteur 
(mVmin) 
débit mesuré (mUrnin) 
Coagulant 
Durée de Iyinjection du coagulant 
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Figure 1.11.11 Comptes différentiels des particules de 2 2-5 pm/mL dans l'eau brute 
coagulée 
1600 1 kh Coagulation LI 
Temps cumule (hh) 
Figure 1.H.IJ.I Comptes différentiels des particules de 2 5- 1 O pm/mL dans l'eau brute 
coagulée 
Temps cumulé (hh) 
1 + HiadRoyco + Hach (prototype 1) 1 
Figure I.LI.IV Comptes différentiels des particules de 2 10- 15 Clm/mL dans l'eau brute 
coagulée 
Temps cumule (hh) 
Figure 1.II.V Comptes cumulatifs des particules de 2 15 p d m L  dans l'eau brute 
coagulée 
CYCLE III 
Tableau IJII Conditions d'opération des compteurs de particules, essai du 17/10/96 
Prototype 1 de 
Hach 
Porosité du tamis utilisé (prn) 
Débit d'alimentation h.Urnin) 
Non utilisé 1 Non utilisé 
I Débit à travers le détecteur spécifié par le fabricant (mUmin) 
Début de la coagulation 
débit affiché sur le compteur 
(mUmin) 
débit mesuré (mL/min) 
Fin de la coagulation 
débit affiché sur le compteur 
( W m i n  ) 
1 
Femclear : 10,92 mg/L 
3h52 
. -- 
Durée de l'injection du coagulant 
Turbidité à I'eau brute 
1 Température de I'eau 
-- - r -  -7 - r 
2 4 6 
Temps cumulé (hh) 
- A - - - - - - P - 
~ - H i i ~ / R i y c ~  +Hach (prototype 11 




Temps cumulé (hh) 
Figure 1.III.W Comptes différentiels des particules de > 10-15 pm/mL dans l'eau brute 
coagulée 
Temps cumulé (hh) 
. . -- . - -- - - - 
r+~ iac /~oyco  + Hach (prototype 1) 1 
Figure 1.III.V Comptes cumulatifs des particules de 2 15 pm/rnL dans I'eau brute 
coagulée 

2463 Faber Place, P.O. Box 50005, Pa10 Alto, California 94303 
Tot1 Free (800) 334-3883 or (41 5 )  424-1 177, Fax (41 5) 424-1 t 58 
PROTOCOL FOR USE OF CC2200-MO1 
Particle Count Co~trol - Mukirnodal 
1. Product Description 
This product contains NIST traceable potymer microspheres packaged in a particIe-free diluent 
at concentrations ideal for use in validation of Iiquid particle counters. The composition of the 
suspension has been optimized to prornote dispersion of the particles. 
2. Materials Needed 
a, CC2200-MO 1 
b. liquid particle counter 
c. delivery system 
d- magnetic s i r  plate 
e. magnetic stir bar (optional) 
f. sonic bath 
g. particle-fiee water 
3. Instructions 
a. Bring the particle count control suspension to room temperature before use. 
b. Determine and set the instrument's channels by following the instrument mama1 
instructions. 
c. Run particle-free water through the inmument until a zero couni is obtained. 
d. Resuspend the particle suspension b), invening the bortle pntiy five times. sonicatin: for 
30 seconds, and placing it on a magnetic stir plate at medium speed: 
e. Proceed to particle countine usinç the instrument manufacturer's guidelines. 
4. SheIf Life 
Tlie shelf life of the unopened bottle is 6 months from the date of packaginç. Do not freeze the 
particle suspension. as freezing will irreversibly flocculate the pzrticles. Once the bottle has 
been opened. the suspension should be used within nvo days to avoid contamination. 
5. Additional Information 
If you have any furtlier questions regarding the use of this praduct please contact the technical 
service staff at Duke Scientific. 

Size and Count Yenfication for the 1900 W C  
Proposed Procedure 
This verifidon rcquires an initiai inmument r n ~ ~ o n  and serup that has becn bmkm d o m  into 
ei&r parts. Once Ihe setup has b e ~  completai, nivemi of th= xeps are eIkninared For the ininai secup, 
aU steps are detaiIed in thrs procedure. 
This verifïanOn is desïgned for use with rhe M u l d - M d  Parride Count Conml wbich is induded wirh 
dis proccdurc. 'This xandard u~ntams MO Ncs of p&cIa dong with the count concentdon of d of 
these parücIes. 
1. Partide counter - hstmrnent Setup 
2. AquaView+ Software Setup - Using Raw Count Data 






if the Limummt is mmhg oa filtercd (efflumt) watcr, no p r e - 6 . ï ~ ~  of thc -pie is 
rrquircd for v e t i i f d o ~ ~  Homer, i f i d u c m  waer is used and the munu are ac=ssiveiy 
hi& (>500 c T S / d ) ,  then tiu amter m u t  citha be mirched to a a m p l e  mcam with low 
parricle count (-300 d m L )  or a Kkr mus bc insalied on the ~ u m t  BrnpIe linc. 
If filter ktdation is v,a 0.7 LUXI Bter or SmaUer is reco- The n7ter 
shouid be installed More the a m a m  head Me. N o w  thL fil& w a w  to nin thou& the 
couuter und &c sarnpIe mimr nms h m e  low and ansistcnt lless tfian 500 cts/niLl. 
Ifnat slreaoy pma~ on the parride muter inla hm, ipnall the Injection Port Apparaais 
(Cat No. ;wccc-ûO). To do this, r e p k  the simple Iine eibow ar the bomm of tlie 
1900WPC sensor with an elbow thar contains the injecrion porc This eIbow is a&Ie with 
the B L ~ ~ o n  veficarioa Ick h order to p m e a t  be sure aii wnnscrions are properiy 
positioned 
Procedure: AquaView Software Setup - Using Raw Counts 
Configure the 1900WPC For VexÏüdon: Seim Configurg ~ u r t s .  Zheq seiect the 
correct w d c a t i o n  address for the counter tha~ is to be v d e d  Thes select Modify. 
Vmfy rhc Sample I9tem-d iz 60 Seconds. If- chauge the instnrment to m e t  this 
C 
Turn on the sample line and aiiow the systun m fluzh out Mon begiming the injecrion 
procedm ofthis v d d a a  Eany ieaks occur, tlt the necessary meantreç to Ex &em A 
srabIe wunt rwding should be auainexi befbre procuvdinq. 
d 
parameteXeter 
Ushg a gduated cyhder ta meanin  t i ~  eEiumt sample ff ow f?om the wowir, vcrify the 
Fiow Rnte is. 200 d m i n  (k 10 mL), If not, adjnst the Constant Hcad Device to achieve tbis 




adjustinq the sampie f i  ow rare. 
S e i e b S k .  Seîthe foiiowing 'Pin Sipy: 2.0,5.0,7.0,85, 115, 13,15 and 20 inro the fïm 8 
sizt biris in this oTdK. Clear out alI o t k  bias. Whai finished, select OK to ac~gptthese new 
size bins and exit the Channd S b  diaiog box. Select OK to exit the Sensar Seaings dialog 
box Lasf seIect OK to exit tiit Instrumeat Confiquration didop; box, 
Configure Da* 'Ibis may k doue several ways. The foUowiug procedure sets up the 
histogram so the particle injtcbons may be v i d  in procss: - SeItct V'kw fimm îhc Aqrw.Viaut Seasor S t a t u  Menu, Ncxr, select Histogram, 
- Select the comter sample point for the comkr that is to undergo vdcafioa by clicking 
on the approprlate n d  & d o n .  - Selea Raw coun ts h m  the Display dialog box. . 
- Select Red-Tirne, last 7 Samples. - In the Dispiay dialog b o ~  con5x-m the Cumulative Counts box is checked, Enter 700 
for the Maximum value and O for the Minimum value, 
- In the Maximum valut bu& mrrr 700 for raw counts. The Minirmim vdue is IO be O. - SeIect OK when these Darametes have been set. A histognm wiU now be disuIaved 
Viewing and Using the Histogram during Verification: V i h g  Histogrvn Semp - With the 
histogram window on, and wirh the sampie ninning, the A q u a V i ~  program wiiI log dam 
fiom the cuunter, Note the time ro the second w k n  d new samgle nin is l o a d  This is 
1 disph* on the histo- to the neht of ~ZUAI ploned nui, S e  the note be1ow7 
G 1 Determine the time each new count cyde bec: Note this time to the second. This is w h a  
new samp- taks place and is to be &ed for-standard injections. M o ,  note the r d - t h e  
c l d  on the bottom right-hand corner of the .AquaVic~i display. This is the dock tbar is usai 
by the sofavare to beain & new samalüiz cycle. 
Note: 'Ihe histogram aiiows one to v i m  the couutcr responst to d injections that are made to the sensor 
being teseci, rt ako te& the user the qua* of the b m u n d  noise pnor to and after the injedons have 
beai made. La% the himgam can aiiow ont to visuaiiy deiamïm the reproduciiiliry of multiple 
injecrions and note ifthere arq any substantial changes in badcground wunrs througbour &e durztion of 
thistest 
3. Assembly of the hjettion Apparatm 
This apparanis consists of a 20 cc disposabie syriuge with a maie Luedock tip and a 5 inch piffi- of 
U8 inch ID Tygon 2275 tub** fi& with one d e  Luerlock h a h e d  fiakg ( i f 8  inch barb), and one 
femaIe LuerIock barbai fi* (U8 in& bah). Ti= oderm mnta?iinahon of this appamxs: the 
syrinse shodd main in its steriie p a c i q i q  u d  kediately prior to use, 
t 
- - 
1 port T (focated 90 degres 6th iniektian portlnac)im& 
S tep Procedure Asseriibiy of the I n j h o n  Apparatus 1 
A 
I 1 this verScation pmcedure to mininHze contamination. I 
Anach the 3-way vaive ta the injection por: on the irJet sampie line, a piug ta rbe vaive 1 
C 
4. Preparation Of the Particie Count/Partide Sue Standard 
-4 - - -. - -. - 
the vaive on the injection port of* particle counter. 
A&r the injection apparafm has bern assemibled, ïmmedkeiy p r o d  tuward ampiaion of 
' 





Step [ Proccdurc IRecording Background Counts T 
A 1 Aiiow the aiunter ta nin k oneninute count &es on the stream that is to be injected- 
Procedure: Preparatioa Of the Partide ~ o i t / P a r t i d e  Size Standard 
b e n  the bottie p;ently LO rimes in 10 seconds, 
Place this botde in a uha-sonk bath fbr 30 secan& 
P h  this bottie on a d c  stlrrerand allow b mUc slowiv. 
The cap on tht seandard oontaincrshdd ody be runovtd long enough to remove sample h m  the 
bottie. If the cap is Ieft  oEthis bottie; contamination wlll r d  
B 
,. Ricord the tirat of & b-d me 
Ver- thaî tht cumirlativc anmis for this nin are consistent (change by les than 20 percent 
No tes: 
a K e q  the tip of the syrÎnge tub& somplerdy submergeci in the srandard while ~g the m g e .  in 
addition, it is imporruit to siowiy draw the standard Ïnta the syrïnge. This is required in order ta minimlf: 
the hew of air into the ~ ~ ~ l d a r d  Eair ïs draw inro the sy"ge duMg fillLie d o w  the syringe to s ~ d  in 
a vercicd position, tip k i n g  up for at Ieast f ie  minutes. Tap the syringe apparyus several hm- to detach 
any bubbla rhat may adhere to inside of thk injection apparanis. These techniques wïii heip to d u c e  air 
bubbles that may be ennained in the m e  apparanrs, 
b. S d  bubbles may n,aain a i m h d  ta the &ide of the qringe~ k t  bubbles wiU not aE& che 
test as long as they remain atladied to the heer  waiis ofthe m e .  CM m u t  be ta&= h m  this painr 
not u, dislodge these air bubbles. Furtkr, CM musc be takm noc m bump the 1900WPC or m y  -pie 
Lines. This can Buse bubbla on the inner wallz ofthe sample iins ro b a m e  dislodged 
c. Do not Iet go of the syringe piston d e n  the injeaion port vaive is opea, Ba& pressure &om the 
incarning sample s t r r ~ n  is Wcient to force -pic agaha the syringe p i m q  which d d  back-6.U the 
syringe with this fluid Whm standard is not king in jead  into the particle counter, this valve must 
remaki closed 
d The coimter dl respond t& thc mjecrion ofparticles wirhin the same Id lmute  cycle as the injeon 
d e n  the injecrion is performed within the k t  30 seconds of the qcIe, 
e. Do not remove the syringe eom the injeaion port und aii injections and backsgounriri have becn 
complettd 
Repeat Steps R and 1 und fivt injection have been cornpleted Record the tkne of each 
injection h m  the AcmaVicw Clock ( I d  at the bottom rient-hand corner of r.!c disa Ixv. 
K CoUect the 5nai set of injection background counts. To do tlis aiIow the aunter ta run for iïve 
more cycles. Record the time stamps of these wcies. 
> 
7. Data Retrievai and Calcuiations: 
T 
Afte,~ the injections have ben cornpleted, background corrections and dilution fàaors m u  be applied to 
the raw nrifïcarion data. Steps A through F beIow giw the instruaions for m a d y  performulg these 
calcuiations. A total of 15 nins are pcrformed dilring-thk procedure. These are the fie background wunt 
nins befare the injections, the five sadard injections, ànd the five background runs a h  the injecrions A 
Microsofi Ex& 5.0 macm cm aIso k Psed to pcdorm duse ta&. To use this macro, sIap this section 
and perfàrm dl steps m sedon 8 YData TmnderICdadation Proceduren behv .  
Step 1 Procedure-- Data Retrievai and Cdcuiations 
A j Retrieve the ~~ ciara as fiiIIows: Sdeft view, h i s t o r i a i  tabuiar, Select the 
I CUITS sample pofntthat contains ihe mjeztion data Sei- Raw wunts- Seiect the &ne b I d  that containstht aiLwrifidan m. These nms mclude backPround wuus 1 
G Mdtiply the coîmt vafue in each bin by 2,778. For an ewiaïnatïon on the cdcularioa of 
B 
Notes: . 
a ïh dilution b r  is used to comptnsatt for the monitoring of the. mtirc sampIe stream, In in-situ 
partide counters, ody a cmain peraaIagt of the sample strm is actuaUy andyzd. Howtvcr, the 
d 
M r e  and afterthe standard injedons and the injections th-eives. 
Prinî this data or save it to a disk as aCSV file. CSV flics can be o d  in Microsofl 
particles are i n j d  into LOO percent of rhe sample xrtyn. Thus, wc need to adjux badc ro 100 permt  ro 
obrain the correct amount of partides. 
This conection faaor is uiculattd by ht determining the amount of the sample scrcm thar is anaiyzcd 
by the instrument. This sample analysk volume is typ idy  12 p e , ~ s t  but auId vary befweea L I m d  13 
percent on the 1900WPC. me d d u e  for the instrument is pr in td  on the uiiirstion czcmiktre, 
located on the inside of the fiont inmumut cwer.) The analysis volume is divided into the rotai sarnpIe 
volume, which is 100 percent This resuk is ben divided by the amoum (d) of the count/size standard 
injected during each verikation run, This injeaian volume is 3 -0 mL. The dilution 5car is then 
dcuiated as ((100/12)/3) which is 2,778 
b, The results caiculated h m  G shouid corrrspond to wi& 15 percent of tliase dues ou the 
particie cuundsize sfandard labeL Set the Disaission Seaion below. 
8. Using the Data Handling/Cdcu.iation Macro 
lhis p r d u r e  is designed for use in cunjunaion with the 1900WPC periônriancc verin'don 
p r d u r e .  In order for this procedm to be user.?, the CSV files that were generated d w i g  the verincarion 
procedure must be downI& to a separate amputer with ~Microsoil E x d  5-0, and the dam hanrflinP 
maero. This macru wiU thcn perfonn the s k  and wunt efficiency cdcuhions, It will th= determine if 
the partide counttr passes or'fàih the performana verSurion 
A knowledge of the basic fimaions of both Mimsofk E x d  5.0 and XquaView+ software packages is 
recommended M o r t  using this diiîa hncbg  macre. 
Due to the large memory nqw'ranmn of MiaoSoft Ex& and AguaView+, it is not rcmm~nded rhar 
this data handling macre be r u  ~ u s l y  with the AquaV~ew software. This p d u r e  haç ben 
wrïttm for use on a amputer othu than thc one that is used to run the 1900WPC. Howcver, the same 
cornputer tbat contains the partide çoimrer c m  be used as long as it has Microsoft &A 5 and the 
AquaViewt software is noc running. 
1 1 the disk has d i r e c b ~ k \ ~ ~ ~ ~ l J s \ W R k F Y .  This di;eaory can bc casily c r d  1 
S tep 1 Procedurer Data T r ~ e r l C d c u I a t i o n  
1 tbrouP;h the use of File Manaqer- 
C ( Select Configure merm, Th- select Data; Retrievd CSV iles. 
A 
B 
E Select appropriate start and h i sh  dates and times. 
F ILI the Sample Points m a w  veriSr that the coma insrniment is s e i d  In tbe Sample 
k n n i n e  h t ims when vc&cation runs were performed 
Insert a disk into the particle counttr cornputer wîtti AauaViewt software. Ve- thar 
/ countcrcomputrr). 




F i d & m e a u , c o n f i r m ~ d ~ & a r c s e f e c t e d  
Sel& OIC WaZc for the file to be savcd on the disk 
Aftrrthe B e  has becnsaved seIect OK. 
Rcmovc the disk h x n  th cornputer tbar contains the dowdoadd CSV fift (the particfe 
l gmple anai& and the comter seriai number. Press enter to tog&e ta the next field Whcri finisk.zi, toggIe out of thG Mds and then Seiect the OK-Begin Data Rduction 1 
M 
N 
O '  
P 
Ci\AVPLUS\VERlFY. - - MinlmzCFiltManaqtr- 
Open Excd5,O. 
Open the nit C:\AVPLUS\VEEüIWV8-STARTXLS 
Select the Start EIcre s k  FÏU in the blanks. This includes mL injcdtd, percait 
Q 
R 
Select No when asked " R e d f i s h  Ikiks?". 
Enter CSV file name, includinp the path and extention (.csv). Thrs ü the file chat was 1 
S 
befiorc the particle injectiooshux be in m m  2 thro&h 6 , 2 )  the iïve ru& where ihe 
particles were injetmi must be in mws 7 thraugh 11, and 3) the tivc backgound nins 
that were made after the LIjeaÏons are l o u d  in rows 12 through 16. There are a totd o f  
15 rum. VenfL that they appey in the p r e d i q  order. Do not diminate any columns- 
Do not crase o r  change row 1, wtùcb contains labels. 
U 1 From the Widow mmu, s e i t a  Vû-Starf then the F i h  Here she:~ Sei= the OK 
- .  
saved h m  the AauaView+ so&rc-- 
Whm the bfa.nud Data ckanup screcn appeys, select Seed8 fiie Som the Window 
T 
- - 
menu. Sei- the Reductd ~ a &  S h m  
On the Reduced Data S h 4  ddete ail RO WS exwt 1) the five bachound nrns &en 





Count Accuracy Vuiflcation: 
?bis partide  unt ter is speded with a resolution of 15 p e w  Bin sizes are derined acarding ta this 
spedcation in order to st;rtistidy vMfL the sizt and counr accuracy of the test immmaz 
This krification has bem designed ro set the bk sizes at one and two standard deviarions h m  the 
mean- F o r d  standard, h e e  bins are defin& ?he cwnal bin encampasses plus and minus one 
U d  w o n  on each side of the de5ncd rnean s i z  of the standard, The bins on exh side this c r n d  
bin enwmpass two standard deviations on & size of this same standard 
An example of- bin I d o n s  is as fôUm: Ifa partide sandard to be used for testiug has a 
mean six of 10.0 microns and the inmument resolution is 15 p e m q  the centrai s i x  bin, set at k 1 
standard deviation wouid have bounciaries set at 8 5  and 10 J um, ?Ire lower bin, set h m  1 to 2 standard 
deviations fiom the mean muid bave boimAc-r;es set at 7.0 and 8.5 un The upper biq set b e m e a  1 and 2 
seandard deviations above the mcan wouid have the boundaries 115 and 13 um, 
Sta&icaIIy, 95 percent ofall parsides tfiat are injected shouId faii within 2 standard W o n s  abour 
the meaa Thus, if 2000 counts are inj& at 1- 1900 councs should be d e t d  wirhm the thne set 
size b k .  Thus, with a 10 percent corn  zcairacy @carion, the couzlts must f3.i wirhin minus 10 
percent of 1900 COUIU to plus '10 percait of 2000 counts, Thus, the count eEciency s p d a t i o n  is 17 10 
ta 2200 counts. 
Finish Data Cdcnlations buaon, 
Name &ai display s k t  This will be savd as a *,As file. 
Revicw the final disDlav sh- Edir bin s h  and add cornmenti to mmpItte t&e m o n  
Save the me: Save the &al riispiav s h m  
Qose the V8-S tart file- Do Not save ttus file. 
Size Accuracy Verification: 
Size accuracy 6 c a t i o n  has the same instrument bin set-up that was ptrformed for count 
veritidon, Bins an set up according ta rcsolution witti k bins rtpresenting mm standard M o n s  
about the mean, For sizt acairacy vedication a. l e  67 percent of the total number of phcles i n j d  
mus EdI into within the Grst standard w o n  (the central bin). If more particla Mi within this k~ 
standard deviation, @c molution is becter than 15 percent. If fixer particles fàii witbin tbis f k t  standard 
d&ation bin, then the molution is poorer. To dadate de&.er the -eot passts tht size au;urasr 
(resolution) spz5otion,  divide the number of c~unts in the mtd ( h t  standard deviation bin) by the 
total mimber of counts that EiIl within two standard M o n s  h m  the mean, A number of 0.67 or greater 
mdicates a resolution e x p i  to or better than 15 percent. 
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